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1. EINLEITUNG

In diesem Handbuch finden Sie die detaillierten Anweisungen
zu Warnungen, VorsichtsmaBnahmen, Spezifikationen sowie
zusétzliche Informationen.

Wichtig:

* Jeder Benutzer soll dieses gesamte Handbuch lesen,
bevor der Inogen Rove 6 traghare Sauerstoffkonzentrator
in Betrieb genommen wird. Andernfalls kann es zu Ver-
letzungen und/oder zum Tod kommen. Wenn Sie Fragen
zu den Informationen in dieser Bedienungsanleitung oder
zum sicheren Betrieb dieses Systems haben, wenden Sie
sich an den Geréteanbieter.

e \Wenn im Zusammenhang mit einer Verwendung dieses
Produkts ein Tod oder eine ernsthafte Verschlechterung
des Gesundheitszustands eingetreten ist, sollte dies
Inogen, Inc. und der zustdndigen Behdrde lhres Landes
gemeldet werden.

1.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Diese Bedienungsanleitung enthalt Informationen fiir
Benutzer des tragbaren Sauerstoffkonzentrators Rove 6

von Inogen. Der Kiirze halber werden in diesem Dokument
manchmal die Begriffe ,Konzentrator”, ,POC", ,Einheit”
oder ,Gerat” verwendet, um sich auf den Inogen Rove 6
tragbaren Sauerstoffkonzentrator zu beziehen. ,Patient” und
~Benutzer” werden als Synonyme verwendet.

1.2 EINHALTUNG VON STANDARDS

Dieses Gerat ist bei einem international anerkannten
Priiflabor gelistet und muss in Bezug auf elektrische Schlag-,
Brand- und mechanische Gefahren den folgenden Normen
entsprechen:

* |EC 60601-1:2005+AMD1:2012, Medizinische elektrische
Gerédte — Teil 1: Allgemeine Anforderungen an die
grundlegende Sicherheit und die wesentlichen
Leistungsmerkmale

* |EC 60601-1-2:2014+AMD1:2020, Medizinische elektrische
Geréte — Teil 1-2: Allgemeine Sicherheitsanforderungen
— Ergdnzungsnorm: Elektromagnetische Stérungen -
Anforderungen und Priifungen

e |[EC 60601-1-8:2006+AMD1:2012, Medizinische elektrische
Geréte — Teil 1-8: Medizinische elektrische Gerate — Tell
1-8: Allgemeine Anforderungen an die grundlegende
Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale —
Ergdnzungsnorm: Allgemeine Anforderungen, Priifungen
und Leitlinien fiir Alarmsysteme in medizinischen
elektrischen Gerdten und medizinischen elektrischen
Systemen

» |EC 60601-1-11:2015, Medizinische elektrische Gerate —
Teil 1-11: Allgemeine Anforderungen an die grundlegende
Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale
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— Ergédnzungsnorm: Anforderungen an medizinische
elektrische Gerdte und medizinische elektrische Systeme,
die in der hauslichen Pflege verwendet werden

e |EC 60601-1-6:2010+AMD1:2013+AMD2:2020,
Medizinische elektrische Gerate - Teil 1-6: Allgemeine
Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und die
wesentlichen Leistungsmerkmale — Ergédnzende Norm:
Benutzerfreundlichkeit

* |S0 80601-2-69:2014, Medizinische elektrische Geréte —
Teil 2-69: Besondere Anforderungen an die grundlegende
Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von
Sauerstoffkonzentratoren

* |S0 80601-2-67:2014, Medizinische elektrische Geréte —
Teil 2-67: Besondere Anforderungen an die grundlegende
Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von
Geraten fiir Sauerstofferhaltung

* |1S0 80601-2-69:2020, Medizinische elektrische Geréte
— Teil 2-69: Anforderungen an die grundlegende
Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von
Sauerstoffkonzentratoren

¢ |S0 80601-2-67:2020, Medizinische elektrische Gerédte —
Teil 2-67: Besondere Anforderungen an die grundlegende
Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von
Geraten fiir Sauerstofferhaltung

e RTCA DO0-160G, Umgebungsbedingungen und
Testverfahren fiir Flugzeugausriistungen

* |S0 18562-1:2017, Bewertung der Biokompatibilitdt von
Beatmungsgaswegen in medizinischen Anwendungen
—Teil 1: Bewertung und Priifung innerhalb eines
Risikomanagementprozesses

* |S0 18562-2:2017, Bewertung der Biokompatibilitdt von
Beatmungsgaswegen in medizinischen Anwendungen —
Teil 2: Tests auf Emissionen von Feinstaub

* |S0 18562-3:2017, SO 18562-1:2017, Bewertung
der Biokompatibilitdt von Beatmungsgaswegen in
medizinischen Anwendungen —
Teil 3: Priifungen auf Emissionen fliichtiger organischer
Verbindungen (VOCs)

o |EEE/ANSI C63.27-2017, Amerikanischer nationaler
Standard zur Bewertung der drahtlosen
Anschlussmdglichkeit

uewsan

¢ Bluetooth-Core-Spezifikation Version 4.2
e RED 2014/53/EU

e CAN/CSA C22.2 NO. 60601-1:14 (R2018)D Medizinische
elektrische Geréte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
an die grundlegende Sicherheit und die wesentlichen
Leistungsmerkmale (Bestétigte IEC 60601-1:2005, dritte
Ausgabe, 2005-12, einschlieBlich Anderung 1:2012, mit
Abweichungen fiir Kanada)
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1.2.1 KLASSIFIZIERUNG MEDIZINISCHER
GERATE

e Gerét der IEC-Klasse Il
¢ Anwendungsteil Typ BF

¢ |P22 — Geschiitzt vor Beriihrung durch Finger und
Gegenstédnde, die groBer als 12,5 mm (0,5 Zoll)
sind. Geschiitzt vor Tropfwasser unter 15 Grad zur
Senkrechten.

¢ Nicht geeignet fiir die Verwendung in Gegenwart einer
brennbaren andsthetischen Mischung mit Luft oder mit
Sauerstoff oder Lachgas.

e Fiir den Dauerbetrieb vorgesehen.

1.2.2 ITNETZWERK

Wichtig: Das IT-Netzwerk ist ein System, das aus einer draht-
losen (Bluetooth) Ubertragung zwischen dem Gerat und der
Inogen Connect-Anwendung besteht.

e Der Anschluss des Geréts an ein IT-Netzwerk kdnnte zu
zuvor nicht identifizierten Risiken fiir Patienten, Bediener
oder Dritte fiihren.

* Nachfolgende Anderungen am IT-Netzwerk kénnten
neue Risiken mit sich bringen und zusatzliche Analysen
erfordern.

* Die Anderungen am IT-Netzwerk beinhalten:
o Anderungen in der Konfiguration des IT-Netzwerks
o Ein Anschluss von Zusatzgeréten an das IT-Netzwerk
o Trennelemente vom IT-Netzwerk

o Eine Aktualisierung von Geréten, die mit dem
IT-Netzwerk verbunden sind

1.3TYPOGRAFISCHE KONVENTIONEN
* Diese Bedienungsanleitung enthalt Warnungen,

Vorsichtshinweise und Hinweise, um die Aufmerksamkeit
auf die wichtigsten Sicherheits- und Betriebsaspekte
des Geréts zu lenken. Um diese Elemente leichter
identifizieren zu kdnnen, wenn sie im Text vorkommen,
werden sie mit den folgenden typografischen
Konventionen dargestellt:

¢ WARNUNG: Die Aussagen, die schwerwiegende
Nebenwirkungen und potenzielle Sicherheitsrisiken
beschreiben.

¢ VORSICHT: Die Aussagen, die auf Informationen
beziiglich besonderer Sorgfalt aufmerksam machen, die
der Arzt und/oder Patient fiir eine sichere und effektive
Verwendung des Geréts beriicksichtigen muss.

e WICHTIG: Die Aussagen, die auf zusatzliche wichtige
Informationen iiber das Produkt oder ein Verfahren
aufmerksam machen.

©2022 Inogen, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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2. VERWENDUNGSZWECK

Der tragbare Sauerstoffkonzentrator Rove 6 von Inogen
bietet eine hohe Konzentration an zuséatzlichem Sauerstoff
fiir Patienten, die eine Atemtherapie auf verschreibungsp-
flichtiger Basis bendtigen. Es kann zu Hause, in Einrichtun-
gen, Fahrzeugen, Ziigen, Flugzeugen, an Bord von Schiffen und
anderen Transportmitteln verwendet werden.

2.1 ANWENDUNGSGEBIETE UND KLINISCHER
NUTZEN

Der Rove 6 Sauerstoffkonzentrator wird auf arztliche Versch-
reibung von Patienten verwendet, die zusétzlichen Sauerstoff
bendtigen.

2.2 KONTRAINDIKATIONEN

Dieses Gerat ist als Sauerstoffergdnzung zu verwenden
und ist NICHT DAFUR VORGESEHEN, lebensrettende oder
lebenserhaltende Dienste zu leisten. Verwenden Sie dieses
Produkt NUR, wenn der Patient spontan atmen und ohne
Verwendung eines Geréts ein- und ausatmen kann.

e NICHT in Verbindung mit brennbaren Anasthetika oder
brennbaren Materialien verwenden.

e VVerwenden Sie dieses Gerdt NICHT bei tracheotomierten
Patienten.

e Verwenden Sie dieses Gerdt NICHT bei Personen, deren
Atmung wéhrend der normalen Ruhezeit das Gerat nicht
auslosen kann.

2.3 PATIENTENPOPULATION
Nur fiir Erwachsene. Rezeptpflichtig.

3. SICHERHEITSHINWEISE

Um die sichere Installation, Montage und den Betrieb des
Konzentrators zu gewihrleisten, MUSSEN diese Anweis-
ungen befolgt werden. Jeder Patient ist ein vorgesehener
Bediener des Geréts.

3.1TWARNUNG

Verletzungs- oder Beschadigungsgefahr

¢ Nichtin Verbindung mit einem Luftbefeuchter, Verne-
bler oder CPAP verwenden oder mit anderen Geréten
verbinden. Andernfalls kann die Leistung beein-

trachtigt und/oder das Gerat beschédigt werden.

¢ Das Rove 6-Gerét ist nicht MR-geschiitzt. Setzen
Sie sich keine MRT-Gerdten oder andere Geréten
ein, die starke Magnetfelder erzeugen (z. B.
Rdntgenstrahlen, CT-Scans oder andere Arten
von Strahlung).

¢ Die Verwendung dieses Geréts wurde bei
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padiatrischen Populationen nicht untersucht. Konsul-
tieren Sie lhren Arzt, bevor Sie das Produkt fiir péadia-
trische Patienten verwenden.

Die Verwendung dieses Produkts auBerhalb des
vorgesehenen Verwendungszwecks und der Spezi-
fikationen wurde nicht getestet und kann zu Pro-
duktschéaden, Verlust der Produktfunktion oder
Personenschéden fiihren.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht anders als in den
Abschnitten , Spezifikationen” und ,,Bestimmungs-
gemaRer Gebrauch” dieses Handbuchs beschrieben
ist.

Verandern Sie das Gerat nicht. Jegliche Anderungen,

die am Gerat vorgenommen werden, kénnen die Leis-
tung beeintrachtigen oder das Gerat beschédigen und
fiihren zum Erléschen lhrer Garantie, es sei denn, Sie

werden dazu aufgefordert oder angewiesen.

Fiihren Sie keine Service- oder Wartungsarbeiten am
Gerét durch, wahrend es in Gebrauch ist.

Es liegt in der Verantwortung des Patienten, im Falle
eines Stromausfalls oder eines mechanischen Ver-
sagens eine alternative Sauerstoffquelle zur Verfiigung
zu haben. Dies sollte zu Beginn der Sauerstofftherapie
beurteilt werden und auf dem Zustand des Patienten,
den Umgebungsbedingungen und der Fahigkeit des
Patienten, mit Reserveversorgungen fiir zuséatzlichen
Sauerstoff versorgt zu werden, basieren. Diese Eigen-
schaften sollten regelméafig neu bewertet werden,
wenn sich der Zustand des Patienten dndert.

Es liegtin der Verantwortung des Patienten, auf Reisen
eine Ersatzsauerstoffversorgung einzuplanen; Inogen
ibernimmt keine Haftung fiir Unterbrechungen der
Sauerstoffversorgung, wenn keine Ersatzquelle sich-
ergestellt ist.

Wenn Sie sich krank oder unwohl fiihlen oder wenn der
Konzentrator keinen Sauerstoffimpuls signalisiert und
Sie den Sauerstoffimpuls nicht hdren und/oder fiihlen
kdnnen, wenden Sie sich SOFORT an den Geréteanbi-
eter und/oder lhren Arzt.

Wenn Sie Beschwerden nicht mitteilen konnen, benéti-
gen Sie moglicherweise eine zusatzliche Uberwachung
und/oder ein verteiltes Alarmsystem, um die Informa-
tionen tiber die Beschwerden und/oder die mediz-
inische Dringlichkeit an Ihre verantwortliche Pflegekraft
weiterzuleiten, um Schéden zu vermeiden.

Dieses Gerat erzeugt angereichertes Sauerstoffgas,
das die Verbrennung beschleunigt. Rauchen oder
offene Flammen im Umkreis von 2 m (6,56 ft) um dieses
Gerat wahrend des Gebrauchs ist nicht erlaubt. Das
Rauchen wahrend der Sauerstofftherapie ist gefdhrlich
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und kann zu Verbrennungen im Gesicht oder zum Tod
fiihren. Wenn Sie rauchen, miissen Sie immer den
Sauerstoffkonzentrator ausschalten, die Kaniile ent-
fernen und den Raum verlassen, in dem sich entweder
die Kaniile oder der Sauerstoffkonzentrator befindet.
Wenn Sie den Raum nicht verlassen kénnen, miissen
Sie 10 Minuten warten, nachdem die Sauerstoffzufuhr
gestoppt wurde.

Sauerstoff ist brennbar. Lassen Sie die Nasenkaniile
nicht auf Bettdecken oder Stuhlkissen liegen. Schalten
Sie den Sauerstoffkonzentrator aus, wenn Sie ihn nicht
verwenden.

Vermeiden Sie die Verwendung des Geréts in der Nahe
von Schadstoffen, Rauch oder Ddmpfen. Verwenden
Sie das Gerat nicht in der Nahe von brennbaren Anéas-
thetika, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen
Dampfen. Verwenden Sie keine Aerosol-Sprays in der
Néahe des Gerats.

Verwenden Sie keine Netzteile, Netzkabel oder
Zubehorteile, die nicht in dieser Bedienungsanleitung
angegeben sind. Die Verwendung von nicht spezifizier-
ten Netzteilen, Netzkabel oder Zubehérteile kann ein
Sicherheitsrisiko darstellen und/oder die Gerateleistung
beeintrachtigen.

Verwenden Sie kein Ol, Fett oder auf Erddl basierende
Produkte auf oder in der Nahe des Geréts, auf Ihrem
Gesicht oder oberen Brusthereich, um die Gefahr von
Entziinden und Verbrennungen zu vermeiden. Verwen-
den Sie wahrend der Einrichtung oder des Betriebs
wéhrend der Sauerstofftherapie nur wasserbasierte
Lotionen oder Salben, die mit Sauerstoff kompatibel
sind.

Schmieren Sie keine Armaturen, Verbindungen,
Schlduche oder andere Zubehorteile des Sauerst-
offkonzentrators, um Brand- und Verbrennungsgefahr
zu vermeiden.

Um Erstickungs- oder Strangulationsgefahr zu ver-
meiden, halten Sie die Kabel von Kindern und Haustie-
ren fern.

Es liegt in der Verantwortung des Patienten, nur Teile
und Zubehor zu verwenden, die in dieser Gebrauch-
sanweisung angezeigt werden. Die vom Patienten
verwendete Teile und Zubehor, die nicht in dieser
Gebrauchsanweisung empfohlen werden, liegen in der
alleinigen Verantwortung des Patienten. Inogen iiber-
nimmt keine Haftung fiir die Verwendung von Teilen
und Zubehor, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung
erwahnt werden.

Es liegtin der Verantwortung des Patienten, die Bat-
terie regelmaBig zu tberpriifen und bei Bedarf gemaR
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dieser Gebrauchsanweisung auszutauschen. Inogen
tibernimmt keine Haftung fiir Personen, die sich nicht
an die Empfehlungen des Herstellers halten.

Um sicherzustellen, dass Sie die therapeutische Sau-
erstoffmenge entsprechend Ihrem Gesundheitszu-
stand erhalten, darf das Gerédt (1) nur dann verwendet
werden, wenn eine oder mehrere Einstellungen
individuell fiir Sie bestimmt oder fiir |hr spezifisches
Aktivitatsniveau verschrieben wurden, (2) und wenn die
spezifische Kombination von Teilen und Zubehdr, die
der Spezifikation des Konzentrator-Herstellers entspre-
chen und die bei der Ermittlung lhrer Einstellungen
verwendet wurden.

L]

Die Einstellungen anderer Modelle oder Marken von
Sauerstofftherapiegerdten stimmen maglicherweise
nicht mit den Einstellungen dieses Geréts iiberein.

Die Einstellungen dieses Geréts entsprechen magli-
cherweise nicht den Einstellungen fiir Geréte, die einen
kontinuierlichen Sauerstofffluss liefern.

L]

Die Verwendung dieses Geréts in einer Hohe iiber 3.048
m (10.000 ft) oder auerhalb des Temperaturbereichs
von 5 bis 40 °C (41 bis 104 °F) oder einer relativen Luft-
feuchtigkeit tiber 95 % kann die Durchflussrate und den
Prozentsatz von Sauerstoff und damit die Qualitat der
Sauerstofftherapie beeintréchtigen. Die Verwendung
dieses Gerédts unmittelbar nach der Lagerung bei Tem-
peraturen aulRerhalb des zuldssigen Betriebshereichs
kann den Betrieb des Gerats beeintrachtigen, bis die
Temperatur wieder in den zuldssigen Betriebsbereich
zuriickkehrt. Der Wind oder starke Zugluft konnen die
sachgerechte Sauerstofftherapie beeintréchtigen.

Wenn das Geréat versagt, kénnen Sie zu lhrem vorheri-
gen Zustand vor der Sauerstofftherapie zuriickkehren.
Dieser Zustand wird fiir jeden einzelnen Patienten
unterschiedlich sein.

L]

Eine richtige Unterbringung und Positionierung der
Nasenkaniile in der Nase ist entscheidend fiir einen
sachgerechten Betrieb dieses Geréts.

Verwenden Sie dieses Gerét nicht in Verbindung mit
einem Luftbefeuchter, Vernebler oder CPAP oder
parallel oder in Reihe mit anderen Sauerstoffkonzentra-
toren oder Sauerstofftherapiegerédten. Andernfalls kann
die Leistung beeintréchtigt und das Gerat beschadigt
werden.

3.2VORSICHT!
Gefahr von leichten Verletzungen oder

Unbehagen
¢ Das Gerdt, Teile und Zubehor sind fiir die Verwendung
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bei Durchflussraten zwischen Einstellung 1 und Einstel-
lung 6 spezifiziert.

* Nicht kompatible Teile und Zubehdr kdnnen zu Leis-
tungseinbuen oder Schéden fiihren und lhre Garantie
ungiiltig machen.

Das Gerat ist zur Zufuhr von hochreinem Sauerstoff
vorgesehen. Falls die Sauerstoffkonzentration sinken
sollte, werden Sie durch die Warnmeldung ,,Oxygen
Low"” informiert. Wenn der Alarm weiterhin besteht,
wenden Sie sich an den Gerateanbieter.

Die Einstellung des Sauerstoffflusses muss fiir jeden
Patienten individuell vom behandelnden Arzt bestimmt
und aufgezeichnet werden, einschlieBlich der Konfig-
uration des Geréts, seiner Teile und des Zubehérs. Es
liegt in der Verantwortung des Patienten, die Einstel-
lung(en) der Therapie regelmaRig auf Wirksamkeit zu
tiberpriifen.

Verandern Sie das Gerat nicht. Jegliche Anderungen,
die am Gerat vorgenommen werden, kénnen die Leis-
tung beeintrachtigen oder das Gerat beschédigen und
fiihren zum Erléschen lhrer Garantie, es sei denn, Sie

werden dazu aufgefordert oder angewiesen.

Verwenden Sie kein 01, Fett oder auf Erddl basierende
Produkte auf oder in der Ndhe des Gerdts oder seines
Zubehors.

Keine Schmierstoffe am Gerat und dem Zubehor
anwenden.

L]

Blockieren Sie beim Betrieb des Geréts nicht den
Lufteinlass oder -auslass. Das Blockieren der Luft-
zirkulation oder das Aufstellen in der Ndhe einer
Warmequelle kann zu einem internen Wéarmestau und
einer Abschaltung oder Beschédigung des Konzen-
trators fiihren. Bei Anderungen an der Leistung des
Geréts lesen Sie bitte den Abschnitt Fehlerbehebung in
diesem Dokument.

Betreiben Sie das Geréat nicht ohne eingesetzten
Partikelfilter. Die in das System eingezogene Partikel
konnen das Gerat beschédigen.

L]

Wickeln Sie die Kabel um das Netzteil zur Aufbe-
wahrung nicht. Verlegen, ziehen und unterbringen Sie
keine Objekte iiber dem Kabel. Andernfalls kdnnten
Kabel beschédigt werden und einen Defekt in der
Stromversorgung des Konzentrators verursachen.

L]

Verwenden Sie das Gleichstromkabel nicht mit einem
Zigarettenziinder-Verteiler. Dies kann zu einer Uber-
hitzung des Gleichstromkabels fiihren.

L]

Zerlegen Sie das Netzteil nicht. Dies kann zum Ausfall
von Komponenten und/oder zu einem Sicherheitsrisiko
fiihren.
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o Stecken Sie auBer dem mitgelieferten Netzteil nichts
in den Stromanschluss des Gerats. Wenn ein Ver-
langerungskabel verwendet wird, verwenden Sie ein
Verlédngerungskabel mit einem Priifzeichen des Under-
writers Laboratory (UL) und einer Drahtstérke von
mindestens 18 Gauge. SchlieBen Sie keine anderen
Gerédte an dasselbe Verlangerungskabel an.

* Verpacken Sie Konzentrator, Zubehor oder Systeme
fiir den Versand nicht in Verpackungen, die nicht von
Inogen bereitgestellt wurden.

* Den Wagen nicht mit Starthilfe starten, wenn das Gle-
ichstromkabel angeschlossen ist. Dies kann zu Span-
nungsspitzen fiihren, die das Gerédt abschalten und/
oder beschédigen kénnen.

¢ Das Gerat niemals in Umgebungen aufbewahren, in
denen hohe Temperaturen auftreten kdnnen, z.B. nicht
in einem leeren Fahrzeug bei hoher Temperatur.

¢ Vermeiden Sie es, die elektrischen Kontaktflachen des
externen Batterieladegerats zu beriihren, da dies die
Kontakte beschédigen und die Funktionsfahigkeit des
Ladegeréts beeintrdchtigen kann.

e Das Gerdat funktioniert nur wie angegeben, wenn es
innerhalb der Hohentemperatur- und Feuchtigkeitshere-
iche verwendet wird, die in dieser Gebrauchsanweis-
ung angegeben sind

¢ Das Gerdt sollte stets trocken gehalten werden. Ein
Kontakt mit Wasser kann zu Stromschldgen und/oder
Schéden fiihren.

e Um eine optimale Lebensdauer der Siebbetten (Der
Sdulen) zu gewdhrleisten, ist das Produkt regelméaRig
zu nutzen.

¢ Die Batterie des Gerats dient als sekundére Stromver-
sorgung im Falle eines geplanten oder unerwarteten
Ausfalls der externen Stromversorgung. Auch bei
Betrieb des Gerates {iber eine externe Stromversorgung
sollte eine ordnungsgemaR eingelegte Batterie im
Gerat belassen werden. Dadurch wird das Risiko einer
Betriebsunterbrechung minimiert und die Alarmfunk-
tionen werden aufrechterhalten.

* Das Netzteil ist an einem gut beliifteten Platz zu befin-
den, so dass durch zirkulierende Luft eine Warmeabfuhr
gewidhrleistet werden kann. Das Netzteil kann wéhrend
des Betriebs hei3 werden; Lassen Sie es in diesem Fall
abkiihlen, bevor Sie es anfassen, um Verletzungen zu
vermeiden.

e Stellen Sie sicher, dass die Autosteckdose frei von
Zigarettenasche ist und der Adapterstecker richtig sitzt,
da es sonst zu einer Uberhitzung kommen kann.

o Stellen Sie sicher, dass die Kfz-Steckdose fiir den
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Strombedarf des Gerats ausreichend abgesichert ist
(mindestens 15 Ampere). Wenn die Steckdose eine Last
von 15 Ampere nicht unterstiitzt, kann die Sicherung
durchbrennen oder die Steckdose beschédigt werden.

Wenn Sie das Gerét in einem Auto mit Strom versor-
gen, vergewissern Sie sich, dass zuerst der Motor des
Fahrzeugs lauft, bevor Sie das Gleichstromkabel an den
Zigarettenanziinder-Adapter anschlieBen. Wird das
Gerét nicht bei laufendem Motor betrieben, kann sich
die Autobatterie entleeren.

Ein Hohenwechsel (z.B. von Meereshdhe zu den Ber-
gen) kann sich auf den Sauerstoffbedarf des Patienten
auswirken. Konsultieren Sie lhren Arzt, bevor Sie in
groRe oder niedrige Hohen reisen, damit festgestellt
wird, ob Ihre Flow-Einstellung geandert werden muss.

Fliissigkeiten immer von Batterien fernhalten. Wenn die
Batterien nass werden, nehmen Sie sie umgehend aus
dem Gerat und entsorgen Sie sie ordnungsgemaR.

Um die Laufzeit Ihrer Batterie zu verlangern, vermeiden
Sie es, sie eine langere Zeit bei Temperaturen unter 41
°F (5 °C) oder iiber 95 °F (35 °C) zu betreiben. Lagern Sie
die Batterie an einem kiihlen, trockenen Ort. Mit einer
Ladung von 40-50 % lagern.

Patienten, deren Atemanstrengung unter dem angege-
benen inspiratorischen Empfindlichkeitsgrad liegt, sind
moglicherweise nicht in der Lage, das Geréat dauerhaft

fiir eine Sauerstofftherapie auszuldsen.

4. ANLEITUNG UND SCHULUNG

Der Produktanbieter muss sicherstellen, dass gegebenenfalls
allen Benutzern dieses Geréts die Bedienungsanleitung zur
Verfiigung gestellt wird.

WARNUNG:
Verwenden Sie das Produkt nicht ohne angemessene
Selbstschulung durch Lesen dieser Bedienungsanleitung.

Wenn Sie nach dem Lesen dieser Bedienungsanleitung weit-

ere Informationen bendtigen, wenden Sie sich bitte an den
Gerédteanbieter.
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5. PRODUKTBESCHREIBUNG

Der tragbare Sauerstoffkonzentrator Rove 6 von Inogen kann folgendes Zubehdr enthalten: Ein AC-Netzteil, ein DC-Netzkabel,
ein wiederaufladbarer Batteriesatz und eine Tragetasche.

5.1 SCHEMATISCHE BESCHREIBUNG

Dieser Abschnitt soll Ihnen helfen, sich mit den Komponenten und der Benutzeroberflache des Geréts vertraut zu machen.
Fiihren Sie keine Handlungen an oder mit Ihrem tragbaren Sauerstoff-Konzentrator durch, bis Sie Abschnitt 7, BETRIEB des
Inogen Rove 6, gelesen haben.

@ )

Inogen Rove 6 e O

| @—@a

Position Beschreibung Funktion
1 Power-Taste e Durch Driicken und Halten dieser Tasten wird das Gerat ein- und ausgeschaltet. Driicken Sie die
Taste NICHT, bevor Sie Abschnitt 7, BETRIEB des Inogen Rove 6, gelesen haben.
2 Steuertasten fiir die  Verwenden Sie die Steuertasten — oder + fiir die Flusseinstellung, um die Einstellung zu &ndern.
Durchflusseinstellung | Es gibt sechs Einstellungen, von 1 bis 6.
3 Volumenregler e Durch Driicken dieser Taste dndert sich das Volumensniveau von 1 auf 4.
4 Klingeltaste * Durch Driicken dieser Taste wird der akustische Alarm Kein-Atem-Erkennung des Geréts ein- und

ausgeschaltet.

o Wenn dieser Modus EIN ist: Das Geré&t alarmiert mit akustischen und visuellen Signalen, wenn 60
Sekunden lang kein Atemzug erkannt wurde. Nach 60 Sekunden wechselt das Gerét in den , Auto-
Pulse-Modus”. Sobald ein weiterer Atemzug erkannt wird, verldsst das Gerét den , Auto-Puls-Mo-
dus” und verabreicht wie gewohnt beim Einatmen Sauerstoff.

o Dieser Modus ist aktiviert, wenn in der oberen linken Ecke des Bildschirms eine Glocke angezeigt
wird. Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, bleibt der akustische Alarm , Kein Atemzug
erkannt” im vom Benutzer bevorzugten Modus eingestellt.

5 Bildschirm e Das Bildschirm zeigt Informationen iiber den Status des Geréts an, z. B. Flusseinstellung, Energiesta-
tus, Batterielebensdauer und Alarme.

e Entfernen Sie vor dem Gebrauch das statisch haftende FCC-Etikett vom Bildschirm.

6 Leuchtanzeigen * Atemerkennungs-LED: Ein griines Licht zeigt eine Atemerkennung an.

* Signal-/Alarm-LED: Ein gelbes Licht zeigt entweder eine Anderung des Betriebszustands oder einen
Zustand an, der mdglicherweise behoben werden muss (Alarm)

* Ein blinkendes Licht hat eine hdhere Prioritat als ein nicht blinkendes.

7 Akustische Signale * Ein akustisches Signal (Piepton) zeigt entweder eine Anderung des Betriebszustands oder einen
Zustand an, der mdglicherweise behoben werden muss (Alarm).

* Haufigere Pieptone weisen auf Bedingungen mit hdherer Prioritét hin.
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Position Beschreibung Funktion
8 Hintergrundbeleuch- | ¢ Eine Hintergrundbeleuchtung beleuchtet den Bildschirm fiir 15 Sekunden, wenn der Power-Taste
tung kurz gedriickt wird.

Position Beschreibung Funktion

9 Partikelfilter e Die Filter miissen wahrend des Betriebs immer eingesetzt sein, um die in das Gerét eintre-
tende Luft frei von groBen Partikeln zu halten.

10 Der Kaniilen * Die Nasenkaniile wird durch diesen Kaniilen Anschluss mit dem Gerét verbunden. @

Anschluss 3

1 Stromversorgung  Anschluss fiir externe Stromversorgung {iber das Wechselstromnetzteil oder das >
Gleichstromkabel.

12 USB-Anschluss * Nur fiir Servicezwecke.

6. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

Eine Vielzahl von Zubehdrteilen kann die Tragbarkeit und Verwendung des tragbaren Sauerstoffkonzentrators Inogen Rove 6
verbessern. Neben dem Geréat enthalt die Verpackung den Zubehor fiir den Anlauf und eine Bedienungsanleitung. Wenden Sie
sich an lhren Sauerstofflieferant vor Ort, um eine vollstandige Liste des verfiigharen Zubehérs zu erhalten.

Untersuchen Sie das Gerét und sein Zubehor vor der Verwendung immer auf Anzeichen von Schéden.

Wichtig: Auch wenn der Karton oder die Verpackung Beschadigungen aufweisen kann, z. B. Risse oder Dellen, kann das Gerat
noch in einem brauchbaren Zustand sein. Wenn das Gerét oder ein Zubehdrteil Anzeichen von Schaden aufweist, wenden Sie
sich an lhren Sauerstofflieferant vor Ort.

Bevor Sie beginnen, iiberpriifen Sie, ob Sie iiber Folgendes verfiigen:
* Konzentrator
* Batterie
* Tragetasche
e AC-Netzteil
* DC-Netzkabel
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6.1 ZUBEHOR- UND ERSATZTEILLISTE

WARNUNG!

Gefahr des Todes, einer Verletzung oder Beschadigung

Um Verletzungen oder Schaden zu vermeiden, die zum Erldschen der Garantie fiihren, verwenden Sie nur die von Inogen
spezifizierten Netzteile.

Verwenden Sie nur Netzteile/Adapter oder Zubeharteile, die in diesem Handbuch angegeben sind. Die Verwendung von
Zubehr, das nicht angegeben ist, kann eine Gefahr darstellen und/oder die Leistung des Geréts beeintrachtigen. Nicht alle
Zubehorteile sind im Lieferumfang Ihres Geréts enthalten und kénnen separat bestellt werden. Das folgende optionale Zubehdr
und Ersatzteile kdnnen beim Hersteller unter www.inogen.com oder telefonisch unter 1-877-466-4364 bestellt werden.

Zubehorteil Katalognummer Zubehorteil Katalognummer

Standardbatterie BA-500/BA-508 AC-Netzteil — Siidafrika RP-145
Batterie mit héherer Leistung BA-516 Tragetasche CA-500
AC-Netzteil BA-502/BA-501 Rucksack CA-550
AC-Netzteil — europdisches Kabel RP-116 Externes Batterieladegerat BA-503
AC-Netzteil - UK-Kabel RP-115 DC-Netzkabel BA-306
AC-Netzteil — Nordamerika-Kabel RP-109 Widerhaken der Kaniile komplett | RP-506
AC-Netzteil — Schweizer Kabel RP-227 Ersatzsdulen RP-502
AC-Netzteil — Australien RP-120 Ersatz-Partikelfilter RP-501
WARNUNG!

Verwenden Sie das Gerat oder Zubehdrteile nicht, die Anzeichen von Beschadigung aufweisen.

6.2 WIEDERAUFLADBARER BATTERIESATZ (BA-500, BA-508 UND BA-516) )
Die Batterie versorgt das Gerdt ohne Anschluss an eine externe Stromquelle. Je nach bestellter J

Konfiguration kann Ihr Gerdt mit einem oder mehreren Batterien geliefert werden. Dieses Gerét > 0
ist mit drei verschiedenen Batterien kompatibel: BA-500 und BA-508 sind Standardbatterien mit 8 \_/ .
Elementen, wobei BA-516 ist eine Batterie mit héherer Leistung mit 16 Elementen. Diese Batterien -
versorgen das Gerét je nach Durchflusseinstellung unterschiedlich lange mit Strom. \“‘

Diese Tabelle zeigt die typischen Laufzeiten fiir einen neuen Batteriesatz.

Gerateeinstellung StandardmaRBige Batterielaufzeit (BA-500/BA-508) Verlangerte Batterielaufzeit (BA-516)

1 Bis 6:15 Bis 12:45
2 Bis 5:00 Bis 10:15
3 Bis 3:15 Bis 6:30
4 Bis 2:15 Bis 5:15
5 Bis 1:45 Bis 3:30
6 Bis 1:15 Bis 2:30

HINWEIS: Die Batterielaufzeit variiert je nach Flusseinstellung und Umgebungsbedingungen. Die angegebene Zeit
ist ein Durchschnitt und kann um + 10 % variieren.
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6.2.1 UBERPRUFEN DEN BATTERIESTAND BEI DER AUFSTELLUNG AUF DEM GERAT
Beim Batteriebetrieb zeigt der Bildschirm den geschatzten Prozentsatz (%) oder die verbleibenden Minuten an. Diese Symbole
zeigen an, dass das Gerdt mit der Batterie betrieben wird, die nicht aufgeladen wird:

| Die Batterie ist leer oder den Batteriestand ist | = Die Batterie hat weniger als 10 % Restladung
nicht verfiighar

Die Batterie hat weniger als 20 % Restladung Die Batterie hat weniger als 30 % Restladung

Die Batterie hat weniger als 40 % Restladung Die Batterie hat weniger als 50 % Restladung

Die Batterie hat weniger als 60 % Restladung Die Batterie hat weniger als 70 % Restladung

Die Batterie hat weniger als 80 % Restladung Die Batterie hat weniger als 90 % Restladung

BN DI

Die Batterie ist voll geladen

NN L)

WICHTIG: Wenn das Gerét erkennt, dass die Batterie weniger als 10 Minuten ohne Aufladung verbleibt, ertdnt ein Alarm mit
niedriger Prioritdt. Wenn die Batterie leer ist, erhélt der Alarm eine hdhere Prioritét.

uewsan

Wenn die Batterieaufladung weniger als 10 Minuten betrégt, fiihren Sie bitte einen der folgenden Schritte aus:
* SchlieBen Sie das Gerét {iber das AC-Netzteil oder DC-Netzkabel an eine AC- oder DC-Stromquelle an.

* Schalten Sie das Gerét aus und ersetzen Sie die leere durch eine geladene Batterie. Um die Batterie zu entfernen, halten Sie
die rastende Taste der Batterie gedriickt und schieben Sie den Akku aus dem Gerit.

Wenn die Batterie leer ist, laden Sie sie auf, indem Sie das Gerét an eine externe Stromquelle anschlieBen oder es mit dem
externen Batterieladegerét aufladen.

6.2.2 UBERPRUFEN DES BATTERIESTATUS, WENN DIE BATTERIE NICHT AUF DEM GERAT
INSTALLIERT IST
* Um die Batterieladung zu iiberpriifen, wenn die Batterie nicht im Gert installiert ist, driicken Sie die griine Taste mit Batter-
iesymbol. Die Kontrollleuchten der Batterieanzeige (<10 % - 100 %) leuchten links neben der griinen Taste mit Batteriesymbol
auf, um den Ladezustand der Batterie anzuzeigen: -~ ~

* 4 LEDs leuchten: 75 % bis 100 % voller Ladung

—
» 3 LEDs leuchten: 50 % bis 75 % voller Ladung I rI/O ge n
* 2 LEDs leuchten: 25 % bis 50 % voller Ladung LED-Anzeigen __E D D D @

* 1LED leuchtet: 10 % bis 25 % voller Ladung
* 1 LED blinkt: Die Batterie hat weniger als 10 % Ladung und Q

muss aufgeladen werden
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6.2.3 AUFLADEN DER BATTERIEN

Der Konzentrator ladt die Batterie jedes Mal auf, wenn die Batterie installiert und das Gerét an eine externe Wechsel- oder Gle-
ichstromquelle angeschlossen ist (auBer in einem Flugzeug). Sie werden wissen, dass die Batterie aufgeladen wird, wenn das

Batteriesymbol auf dem Bildschirm des Geréats wie gezeigt einen Blitz durchzieht:

Die Batterie ist voll aufgeladen und wird je
nach Bedarf weiter geladen, um die Ladung
beizubehalten.

Die Batterie wird bei einem Ladestatus < 98 %
aufgeladen

Die Batterie wird bei einem Ladestatus < 89 %
aufgeladen

Die Batterie wird bei einem Ladestatus < 79 %
aufgeladen

Die Batterie wird bei einem Ladestatus < 69 %
aufgeladen

Die Batterie wird bei einem Ladestatus < 59 %
aufgeladen

Die Batterie wird bei einem Ladestatus <49 %
aufgeladen

Die Batterie wird bei einem Ladestatus < 39 %
aufgeladen

Die Batterie wird bei einem Ladestatus < 29 %
aufgeladen

Die Batterie wird bei einem Ladestatus < 19 %
aufgeladen

Die Batterie wird bei einem Ladestatus < 10 %
aufgeladen

Das Gerat wird {iber eine externe Stromquelle
betrieben, ohne dass eine Batterie vorhanden ist,
oder die externe Stromquelle reicht nicht aus, um
die Batterie aufzuladen.

3 SN N NN

Enh R RN KR RS

Wenn mit dem Aufladen einer génzlich leeren Batterie begonnen wird, kann der Prozess wahrend der ersten paar Minuten
starten und stoppen. Das ist normal.

Es besteht keine Gefahr fiir den Konzentrator noch fiir die Batterie, wenn das Gerét langer als die zum vollstdndigen Aufladen
bendtigte Zeit angeschlossen bleibt. Bei der Verwendung von mehreren Batterien muss sichergestellt werden, dass jede Bat-
terie beschriftet (1, 2, 3 oder A, B, C usw.) und regelmaBig rotiert wird.

6.2.4 BATTERIELEBENSDAUER UND -PFLEGE
Die Batterien des Geréts sind fiir 500 Lade-/Entladezyklen ausgelegt. Zur Verldngerung der Laufzeit Ihrer Batterie:

¢ Vermeiden Sie es, das Gerat langere Zeit bei Temperaturen unter 41 °F (5 °C) oder tiber 95 °F (35 °C) zu betreiben.
¢ An einem kiihlen, trockenen Ort mit einer Ladung von mindestens 40-50 % lagern.

* Halten Sie Fliissigkeiten von Batterien fern. Wenn die Batterien nass werden, nehmen Sie sie umgehend aus dem Gerat und
entsorgen Sie sie ordnungsgemaR.

Die Batterien sollten mindestens alle 90 Tage vollstédndig aufgeladen und auf 0 % entladen werden, um eine maximale Lebens-
dauer zu gewéhrleisten.
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6.3 VERWENDUNG DER NASENKANULE

VORSICHT!

Gefahr von leichten Verletzungen oder Unbehagen

Eine richtige Unterbringung und Positionierung der Haken der Nasenkaniile in der Nase ist entscheidend fiir die Sauer-
stoffabgabe. Stellen Sie sicher, dass die Nasenkaniile richtig am Ansatzstiick verbunden ist und dass der Schlauch nicht
geknickt oder eingeklemmt ist. Die Nasenkaniile in regelméRigen Abstdnden auswechseln.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr

Die Nasenkaniile sollte fiir 6 Liter pro Minute ausgelegt sein, um eine ordnungsgemale Sauerstoffzufuhr zu gewahrleisten.
Beachten Sie, dass Kaniilen mdglicherweise in , Liter pro Minute” bewertet werden, obwohl Ihre verschriebene Pulsdo-
sis-Einstellungszahl keinen konstanten Durchfluss in Litern pro Minute darstellt.

Mit dem Gerat wird eine Nasenkaniile verwendet, um den Sauerstoff vom Konzentrator zuzufiihren. Es wird
eine Kaniile von maximal 7,62 m Ldnge und mit einteiligem Lumen empfohlen, um eine ordnungsgemélie
Atemerkennung und Sauerstoffzufuhr zu gewéhrleisten. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des
Herstellers.

6.4 WECHSELSTROMVERSORGUNG (BA-502/BA-501)
Die AC-Stromversorgung umfasst ein AC-Netzteil, der mit dem Gerat verbunden wird, und ein AC-Stromkabel, um mit dem Netz-

teil und der entsprechenden AC-Steckdose verbunden zu werden. Das AC-Netzteil passt sich automatisch an Eingangsspannun-

genvon 100 V his 240 V (50 bis 60 Hz) an.

Gehen Sie wie folgt vor, um Wechselstrom zu verwenden:
1.SchlieBen Sie das AC-Netzteil an das Stromversorgungskabel an.
2.Stecken Sie das Netzkabel in eine normale Wandsteckdose.

3.Stecken Sie das Netzkabel in den Stromanschluss in der Nahe
des Partikelfilters auf der Riickseite des Konzentrators.

Das AC-Netzteil I4dt die Batterien auf, wenn das Gerédt an eine
Wechselstromquelle angeschlossen ist (aufRer in Flugzeugen).
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6.5 GLEICHSTROMKABEL (BA-306)

Das Geréat kann mit einem Gleichstromkabel ausgestattet werden oder nicht. Wenn es kein Gleichstromkabel gibt, kann es als
separates Zubehdr vom Hersteller bestellt werden.

WARNUNG!

Gefahr des Todes, einer Verletzung oder Beschadigung

Beriihren Sie nach Gebrauch nicht die Spitze des Gleichstromkabels, da sie heil ist. Das Beriihren der Spitze des Gleich-
stromkabels unmittelbar nach dem Abziehen vom Zigarettenanziinder-Adapter kann zu Verletzungen fiihren.

Das DC-Netzkabel besteht aus einem einzelnen Kabel, dessen eines Ende direkt in das Gerét und das andere Ende in die
DC-Steckdose gesteckt wird.

{ .
[}

So verwenden Sie das Gleichstromkabel: &

1. Stecken Sie ein Ende des Gleichstromkabels in den Zigarettenanziinder
oder in das zusétzliche Gleichstromnetzteil ein.

2. Stecken Sie das andere Ende des Gleichstromkabels in das Gerét ein.

3. Vergewissern Sie sich, dass das Gerat sicher steht, bevor das Auto bzw.
anderes Fahrzeug sich in Bewegung setzt. Schalten Sie [hr Gerat ein o
und benutzen Sie es wie gewohnt.
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6.6 EXTERNES LADEGERAT (BA-503, OPTIONALES ZUBEHOR NICHT ENTHALTEN)
Der Konzentrator l4dt die Batterie jedes Mal auf, wenn die Batterie installiert und das Gerét an eine externe Wechsel- oder
Gleichstromquelle angeschlossen ist (auBer in einem Flugzeug).

Das externe Batterieladegerat lddt die Standardbatterie (BA-500/BA-508) und die mit hoherer Leistung (BA-516). Es ist nicht
als Standardzubehdr im Lieferumfang des Gerats enthalten, kann aber separat bestellt werden. Sie kdnnen lhr Gerét auch zum
Aufladen der Batterie verwenden, wenn es an eine Wechselstrom- oder Gleichstromversorgung angeschlossen ist.

Gehen Sie folgendermalen vor, um das externe Batterieladegerat zu verwenden:

Schritt Beschreibung
1 SchlieBen Sie das externe Batterieladegerat an die Stromver-
sorgung an

1.1 SchlieBen Sie das AC-Netzkabel des externen Batterieladegerats
an eine Steckdose an.

1.2 SchlieRen Sie das AC-Netzteil des externen Batterieladegeréts
an das Batterieladegerat an.

1.3 Ein griines Licht auf der Unterseite des Ladegeréts leuchtet auf.

2 Bringen Sie die Batterie an

2.1 Schieben Sie das Ladegeréat auf die Batterie, bis es horbar
einrastet.

2.2 Die Batterie sollte am Ladegerét einrasten.

3 Uberpriifen Sie den Status der Batterie
3.1 Wenn sich die Batterie in der korrekten Position befindet, zeigt
ein durchgehend rotes Licht an, dass die Batterie aufgeladen BATYERY CHARGER
wird. _ nogen - ¢
3.2 Wenn das griine Licht aufleuchtet, ist die Batterie voll :
aufgeladen.

4 Auf Fehler priifen

4.1 Wenn das rote Licht blinkt, trennen Sie das Gerat und fiihren Sie ]
die Schritte 2 und 3 erneut aus. BATTERY CHARGER

s - |
4.2 Falls das Blinken nach diesen Schritten fortbesteht, wenden Sie ' ‘nogen :;
sich an lhren Geréteanbieter. :
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Schritt Beschreibung

5 Entfernen Sie die Batterie, wenn sie aufgeladen ist

5.1 Driicken Sie nach dem Aufladen die Batterieverriegelung nach A\
unten und schieben Sie das Ladegerat von der Batterie. \

7. BEDIENUNGSANLEITUNG

7.1 FUNKTIONSPRINZIPIEN UND WESENTLICHE LEISTUNGEN

Dieses Gerat arbeitet durch die Trennung von Sauerstoff aus der Luft unter Verwendung einer Druck-Wechseladsorption (PSA).
Normale Luft besteht zu 21 % aus Sauerstoff; Dieses Gerat erhéht die Sauerstoffmenge auf bis zu 96 %, indem es den Stickstoff
entfernt und den SauerstoffausstoR konzentriert. Dazu wird die Luft durch einen kleinen Luftkompressor in das Gerat gesaugt,
den Stickstoff vom Sauerstoff getrennt und schlieflich wird der Sauerstoff gesammelt und dem Patienten bei jedem Atemzug
zugefiihrt.

Da der Sauerstoff, den Sie atmen, aus lhrer unmittelbaren Umgebung stammt, ist es sehr wichtig, lhr Gerét sauber zu halten.
Obwohl viele Filter in das Gerat eingebaut sind, wird die Lebensdauer der Filter verkiirzt, wenn Sie Ihr Gerat schmutzigen und
staubigen Umgebungen aussetzen, wodurch sie hédufiger ausgetauscht werden miissen.

Das Gerat erfiillt die folgenden wesentlichen Leistungsanforderungen, ohne dass wiederholte Tests erforderlich sind: (1)
Alarmzustand, wenn die Sauerstoffzufuhr sowohl unter normalen als auch unter Einzelfehlerbedingungen nicht innerhalb der in
diesem Handbuch angegebenen Leistungswerte liegt. (2) Technischer Alarmzustand bei Stromausfall.

(3) Technischer Alarmzustand, wenn die Batterie fast leer ist. (4) Technischer Alarmzustand, wenn die Sauerstoffkonzentration
unter 82 % Volumenanteil liegt. (5) Technischer Alarmzustand bei einer Stérung. (6) Die Abgabe einer

Sauerstoffdosis im Normalzustand oder ein Hinweis auf einen nicht normalen Betrieb.

7.2 PNEUMATIKDIAGRAMM
Prozessabldufe von links nach rechts

4

1 K

Kandilen Anschluss
’ ___________ Sauerstoff-Zuleitungsventil

N Austrittsfilter
2

Grob-Parikelfilter Saugeinlassfilter Luftdruckkompressor l >

Molekularsiebsaule Auspuffschalldampfer
fir Sauerstofferzeugung
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7.3 VORBEREITUNG IHRES KONZENTRATORS FUR DEN GEBRAUCH
WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Sie zusétzlich zu diesem tragharen Sauerstoftkonzentrator {iber eine auxilidre Sauerstoffver-
sorgung verfiigen.

% Was ist Ihre auxilidre Sauerstoffversorgung?

VERWENDEN SIE DS GERAT NICHT:
» Mit einem Luftbefeuchter, Vernebler, CPAP oder in Reihe oder parallel mit jedem anderen Gerit.
* In der Néhe von offener Flamme, Rauch oder brennbaren Gegenstianden jeglicher Art
* In der N&he von Schadstoffen, Rauch, Ddmpfen, brennbaren Anédsthetika, Reinigungsmitteln oder chemischen Dampfen.
* In Umgebungen, in denen lhr Konzentrator in Wasser getaucht werden kdnnte.

* In der Ndhe von 0I, Fett oder Produkten auf Erddlbasis.

Schritt Anweisung

731 Stellen Sie sicher, dass sich lhr Konzentrator an einem gut R o —
beliifteten Ort befindet -

1.1 Lufteinlass und -auslass miissen freien Zugang haben.

1.2. Orientieren Sie lhren Konzentrator so, dass alle akustischen
Alarme zu hdren sind.

1.3. Benutzen Sie das Gerat immer in einer senkrechten Lage

1.4. Stellen Sie sicher, dass sich auf beiden Seiten des Gerats Par-
tikelfilter befinden.

1.5. Stellen Sie sicher, dass Sie sich an einem Ort befinden, an dem
Sie eventuell auftretende Alarme horen und/oder sehen konnen. .

uewsan
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Schritt Anweisung

73.2 SchlieBen Sie lhren Konzentrator an eine geeignete Stromquelle an Sy e

WICHTIG: Die Verwendung falscher Kabel kann zu einem Brand
fiihren. Verwenden Sie nur kompatible Kabel des Herstellers. .

Es wird empfohlen, immer eine Batterie im Gerat installiert zu las-
sen, da die Batterie aufgeladen wird, wenn der Konzentrator an eine
externe Stromversorgung angeschlossen ist. So installieren Sie eine ~ -
Batterie:

2.1 Richten Sie die Batterie am unteren Gehaduse des Geréts aus.

2.2. Schieben Sie die Batterie ein, bis sie horbar einrastet, was
bedeutet, dass die Verriegelung in die obere Position zuriick-
gekehrt ist.

2.3. Sie werden einen einzelnen Piepton hiren und sehen, wie die
Kontrollleuchten und der Bildschirm kurz aufleuchten, bevor Sie
sich ausschalten. Dies bedeutet, dass der Konzentrator erfolgre-
ich an lhre Batterie angeschlossen wurde.

KEINE Batterie verwenden, die nicht in diesem Handbuch angege-
ben ist.

Wenn Sie ein AC-Netzteil verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
2.4 SchlieRen Sie das AC-Netzteil an das Stromversorgungskabel an.
2.5 Stecken Sie das Netzkabel in eine iibliche Wandsteckdose.

2.6 Stecken Sie das Netzkabel in den Stromanschluss in der Nahe
des Partikelfilters auf der Riickseite des Konzentrators.

2.7 Sie werden einen einzelnen Piepton hiren und sehen, wie die
Kontrollleuchten und der Bildschirm kurz aufleuchten, bevor Sie
sich ausschalten. Dies bedeutet, dass der Konzentrator erfolgre-
ich an lhre Stromversorgung angeschlossen wurde.

KEINE Stromversorgung verwenden, die nicht in diesem Handbuch
angegeben ist.

Verwenden Sie KEINE Netzkabel oder anderes Zubehdr, wenn sie in
diesem Handbuch nicht angegeben werden.
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Schritt Anweisung

73.3

Verhinden Sie eine geeignete Kaniile mit Ihrem Konzentrator

3.1 Es wird eine Kaniile von maximal 7,62 m Lange und mit einteil-

igem Lumen empfohlen. Dies gewdhrleistet eine ordnungs-
gemaBe Atemerkennung und Sauerstoffzufuhr.

WICHTIG: Wenden Sie sich an lhren Arzt, wenn eine zusétzliche
Titration erforderlich sein konnte, um eine ordnungsgemaRe
Sauerstoffzufuhr bei Verwendung einer bestimmten Kaniile
sicherzustellen.

Armaturen, Verbindungen, Schlduche oder andere Zubehdrteile
Ihres Konzentrators NICHT schmieren.

3.2 Schlieen Sie den Schlauch der Nasenkaniile an, indem Sie ihn

auf den metallischen Widerhaken der Kaniile auf der Oberseite
des Gerats stecken.

3.3 Ersetzen Sie lhre Kaniile regelm&Rig, um eine Kontamination

oder eine schlechte Leistung der Kaniile zu vermeiden. Weitere
Einzelheiten finden Sie unter ,Verwendung lhrer Nasenkaniile”
(Abschnitt 6.3).

74VERWENDUNG IHRES KONZENTRATORS

%

5

74.1

NICHT IN DER NAHE VON:
e Fett » 0 » Schmiermitteln « Rauch « Flammen
VERWENDEN

Schritt Anweisung

Schalten Sie Ihren Konzentrator ein
1.1 Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedriickt, bis Sie einen

kurzen Einzel-Piepton héren.

1.2 Der Bildschirm leuchtet auf und das Inogen-Logo

erscheint auf dem Bildschirm.

WICHTIG: Wenn sich die Bildschirmbeleuchtung sofort
nach dem Erscheinen des Inogen-Logos ausschaltet,
haben Sie die Ein/Aus-Taste nicht lange genug gedriickt
gehalten. Wiederholen Sie Schritt 1.1 und halten Sie den
Netzschalter langer gedriickt.

1.3 Das ,,Bitte warten”-Symbol (3¢) erscheint, wahrend der

Konzentrator hochfahrt.

1.4 Der Bildschirm zeigt die aktuelle Flusseinstellung und den

Stromzustand an.

1.5 Nach einer kurzen Startsequenz beginnt eine Aufwérm-

phase von bis zu 2 Minuten. Wéhrend dieses Zeitraums
baut sich die Sauerstoffkonzentration auf, hat aber mégli-
cherweise nicht den Spezifikationswert erreicht. Magli-
cherweise ist eine zuséatzliche Aufwarmzeit erforderlich,
wenn |hr Gerédt bei extrem niedrigen Temperaturen gela-
gert wurde.
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Schritt Anweisung

74.2 Uberpriifen Sie den Batteriestand Ihres Konzentrators
2.1 Sobald Ihr Konzentrator vollstdndig hochgefahren ist, erlischt die Bildschirmbeleuchtung.

2.2 Zu diesem Zeitpunkt wird auf dem Bildschirm anstelle des Symbols ,Bitte warten” (3{¢) ein Batterieproz-
entsatz angezeigt.

2.3 Wenn die Batterie eine niedrige Ladung hat, schlieRen Sie lhren Konzentrator an eine externe Stromver-
sorgung an, wie in Schritt 2.4 beschrieben ist, oder schalten Sie auf eine vollstandig aufgeladene Batterie
um.

2.4 Falls die Batterie entfernt wurde, gehen Sie zuriick zu Abschnitt 3.6, Teil 4, ,Laden des Akkus Ihres Konz-
entrators”, um die Schritte zum Wiederaufladen der Batterie zu sehen.

74.3 Regelung der Flusseinstellung lhres Konzentrators
3.1 Die Durchflusseinstellung(en) werden von lhrem Arzt oder
medizinischen Berater verordnet. Ay o
- . i | =me O
3.2 Verwenden Sie die Einstelltasten + oder —, um die gewiin- 9 ‘ &;ﬂﬂ :
schte Einstellung vorzunehmen. v ’ GIZ,

3.3 Die aktuelle Einstellung kann auf dem Bildschirm ange-
zeigt werden. Die Flussrate wird von lhrem Arzt verord-

- . — net; es ist eine ,Dosis” Sauerstoff. Eine zu
WICHTIG: Es ist normal, einen unterschiedlichen Klang zu

héren, wenn Sie die Flusseinstellung dndern. hOh? oder“zu hiadrige Fissrats kann 2u
Schéden fiihren.

Stellen Sie Ihren Konzentrator NICHT auf Flusseinstellungen
ein, die nicht von lhrem Arzt verordnet wurden.
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Schritt Anweisung

74.4 Verwendung lhres Konzentrators

4.1 Positionieren Sie die Nasenkaniile unter Ihrer Nase,
wobei die kleinen Schlduche in lhre Nase gerichtet sind,
und legen Sie den Schlauch gem&R den Anweisungen des
Kaniilenherstellers eng um lhre Ohren.

4.2 Atmen Sie durch die Nase.

4.3 Jedes Mal, wenn ein Atemzug erkannt wird, blinkt ein
griines Licht.

X

-
4.4 Stellen Sie sicher, dass die Nasenkaniile richtig auf lhrem

Gesicht ausgerichtet ist und Sie durch die Nase atmen.

4.5 |hr Konzentrator erkennt den Beginn der Inhalation und
gibt einen Sauerstoffsto3 zu einem genauen Zeitpunkt ab,
wenn Sie einatmen. Das Geréat erkennt jeden Atemzug und
gibt auf diese Weise weiterhin Sauerstoff ab.

4.6 Wenn sich Ihre Atemfrequenz dndert, erkennt es diese

Anderungen und liefert Sauerstoff nach Bedarf. Befolgen Sie zur Wartung der

Verwenden Sie lhren Konzentrator NICHT wenn: Kaniile die Anweisungen des
Kaniilenherstellers oder befolgen

* Sie sich krank od hl fiihlen.
1© SIEh rank oger unwont tumen Sie die Anweisungen lhres Arztes.

 Der Konzentrator keinen Sauerstoffpuls signalisiert.
« Sie den Sauerstoffpuls nicht héren und/oder fiihlen kénnen.
 Sie die akustischen Alarme nicht hdren kénnen.

NICHT ERLAUBT: [ mogemrens &

o . 1:45 QG o 3

» Zu rauchen oder offene Flammen in einem Umkreis von 2 m Q fis ° @ v
um lhren Konzentrator anzumachen. | i D'“J

* Aktiv zu rauchen, wahrend Sie Ihren Konzentrator
verwenden.

o Wenn Sie rauchen, miissen Sie lhren Konzentrator immer
ausschalten, die Kaniile entfernen und den Raum verlas-
sen, in dem sich entweder die Kaniile oder lhr Konzentra-
tor befindet. Wenn Sie den Raum nicht verlassen kiénnen,
miissen Sie 10 Minuten warten, nachdem die Sauerst-
offzufuhr gestoppt wurde.

* Die Nasenkaniile auf Bettdecken oder Stuhlkissen zu
lassen.

WICHTIG: Wenn Sie zwischen den einzelnen Atemziigen
sehr schnell einatmen, kann es hin und wieder vorkommen,
dass das Gerét einen Atemzug ignoriert, was den Anschein
erweckt, dass ein Atemzug ausgelassen wurde. Dies ist
normal, da das Gerit die Anderungen in Ihrem Atemmuster
erkennt und iiberwacht. Das Gerét erkennt normalerweise
den ndchsten Atemzug und liefert entsprechend Sauerstoff.
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Schritt Anweisung

745 Optional: Verwenden Sie Zubehor, um lhren Konzentrator
tragbar zu machen

So verwenden Sie bei Bedarf die Tragetasche (CA-500):
5.1 Bringen Sie eine Batterie an.

5.2 Fiihren Sie das Gerét durch die untere Reilverschlussoff-
nung in die Tragetasche ein, wobei der Kaniilen Anschluss
auf der rechten Vorderseite nach oben zeigt.

5.3 SchlieBen Sie die untere Klappe

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass beide Einlassdffnungen
durch die offenen Siebeinsédtze an den Seiten des Beutels
sichtbar sind und dass die Auslasséffnungen durch das off-
ene Siebeinsatz auf der Vorderseite der Tasche sichtbar sind.

5.4 Bewahren Sie Artikel wie zuséatzliche Kaniilen oder
ID-Karten im ReiBverschluss unter der vorderen Klappe
der Tragetasche auf.

WICHTIG: Diese Tasche kann an einem Gepéck- oder Karren-
griff befestigt werden.

Sie kénnen den Rucksack (CA-550) kaufen und verwenden.

5.5 Legen Sie das Gerat so in diese Taschen, dass die Par-
tikelfilter nicht tiberdeckt werden und die Stromzufuhr
zugénglich ist.

Der Rucksack ist nicht im Lieferumfang des Geréts enthalten,
kann aber separat bestellt werden.

74.6 Schalten Sie Ihren Konzentrator aus
6.1 Schalten Sie das Gerét aus, indem Sie die Einschalttaste
gedriickt halten. (( wowmns 0
) SO
\ o
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75 LAGERUNG IHRES KONZENTRATORS

Schritt Anweisung

1.1 Entfernen Sie die Batterie aus dem Konzentrator.

1.2 Lagern Sie Konzentrator, Batterie und Stromversorgungszubehdr an einem kiihlen,

1.3 Lagern Sie lhre Batterie mit einer Ladung von 40-50 %.
NICHT fiir langere Zeit bei Temperaturen unter 41 °F (5 °C) oder iiber 95 °F (35 °C) lagern.

Stellen Sie KEINE Gegenstédnde auf den Konzentrator oder verpackten Konzentrator.

https://dlio3yogOoux5.cloudfront.net/inogenproviders/files/39...

75.1 Lagerung lhres Konzentrators
trockenen Ort auf.
7.6 REAKTION AUF ALARME
WARNUNG:

Wenn Sie Alarme nicht horen oder sehen konnen, keine normale taktile Empfindlichkeit haben oder Beschwerden nicht

mitteilen kénnen, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerat verwenden.

Durch Driicken der Klingeltaste wird der Alarm, dass kein Atem erkannt wird, aktiviert (eingeschaltet) und deaktiviert (ausges-
chaltet). Wenn der akustische Alarm ,Kein Atemzug erkannt” eingeschaltet ist (weil der Konzentrator 60 Sekunden lang keinen
Atemzug erkannt hat, siehe Abschnitt 8: Alarme fiir Alarmzusténde ,Kein Atemzug erkannt”), gibt der Konzentrator drei Pieptdne
aus, die alle 25 Sekunden wiederholt werden und ein blinkendes gelbes Licht blinkt. Wenn dieser Alarm ausgel@st wird, beginnt
der Konzentrator mit der Abgabe von Sauerstoffimpulsen mit einer Geschwindigkeit von 20 Einzeldosen pro Minute. Wenn der
akustische Alarm , Kein Atemzug erkannt” ausgeschaltet ist, reagiert der Konzentrator auf die gleiche Weise, wenn 60 Sekunden
lang kein Atemzug erkannt wird, ABER die sich wiederholenden 3 Pieptdne werden nicht aktiviert. Unabhéngig davon, ob der

Modus , Kein Atemzug erkannt” ein- oder ausgeschaltet ist, wirkt sich dies nicht auf die Alarmfunktion anderer Gerédtealarme

oder -mitteilungen aus.

uewsan

Wichtig: Das Alarmsystem wird wéhrend der Startsequenz getestet. Sie sollten sehen, dass alle Alarmleuchten kurz aufleuchten
und die akustische Alarmanzeige piept. Wenn der Verdacht besteht, dass Alarme falsch funktionieren, wenden Sie sich an lhren
Héndler, um zu {iberpriifen, ob die Alarme ordnungsgemaR funktionieren.

7.7 REISEN MIT IHREM KONZENTRATOR

Die foderale US-Beharde fiir die zivile Luftfahrt (FAA) erlaubt dieses Gerat an Bord der meisten US-Flugzeuge.

WICHTIG: Es liegt in der Verantwortung des Patienten, sich bei Reisen im In- und Ausland bei der jeweiligen Fluggesellschaft zu

erkundigen.

Wenn Sie mit dem Gerét reisen, bringen Sie unbedingt das Netzteil und das externe Batterieladegerat (falls vorhanden) mit. Es
ist ratsam, wann immer verfiighar, eine externe Stromversorgung (d. h. an eine Wandsteckdose angeschlossen) zu verwenden,
um die Batterie voll aufgeladen zu halten.

Bringen Sie ausreichend aufgeladene Batterien mit, um Ihren Konzentrator fiir mindestens 150 % der erwarteten Dauer lhres
Fluges, Bodenzeit vor und nach dem Flug, Sicherheitskontrollen, Anschliisse und eine niedrig veranschlagte Schatzung fiir
unvorhergesehene Verspatungen mit Strom zu versorgen. Beachten Sie, dass gemaR den Bestimmungen der foderalen US-Be-
horde fiir die zivile Luftfahrt (FAA) alle zusé&tzlichen Batterien einzeln verpackt und geschiitzt werden miissen, um Kurzschliisse

zu vermeiden, und nur im Handgepéck an Bord von Flugzeugen transportiert werden miissen.

Das AC-Netzteil darf nicht zum Aufladen der Gerétebatterie an Bord von Flugzeugen verwendet werden. Wenn Sie mit Bus,
Bahn oder Schiff reisen, wenden Sie sich an Ihre Transportgesellschaft, um sich iiber die Verfiigharkeit von Stromanschliissen

zu informieren.
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8. ALARMANZEIGEN UND GERATESYMBOLE GLOSSAR

8.1 UBERSICHTSINFORMATIONEN

Das Gerédt verwendet Symbole und Alarme, um den Status mitzuteilen. Dieses Glossar beschreibt alle Symbole und Alarme, um
den Status des Geriéts richtig zu interpretieren.

/" . In;genltoveﬁ | o

OIOIC,

Inogen Rove 6 0

1:45| D
86% _4@_@

1 Batteriestatussymbol Nr. 1: zeigt an, wieviel unge- | 2 Batteriestatussymbol Nr. 2: zeigt den Prozentsatz
fahr Zeit mit der aktuellen Batterieladung bei der an, zu dem die Batterie aufgeladen ist
| aktuellen Flusseinstellung verbleibt | |
3 Informationssymbol fiir Batterie und Netzteil: zeigt 4 Durchflusseinstellung: zeigt an, auf welchen Durch-
an, ob eine Batterie eingesetzt ist oder nicht, den fluss das Gerét eingestellt ist, von 1 bis 6

Ladezustand der Batterie, ob das Gerét an einen
Netzteil angeschlossen ist und ob die Batterie
geladen wird oder nicht. Eine Liste der Symbole
| finden Sie im Abschnitt , Stromversorgung”. . .
5 Alarmsymbol fiir Erkennung des Atemstillstands: 6 Symbol fiir Lautstarke: zeigt die Alarmlautstarke an
teilt mit, ob der akustische Alarm EIN oder AUS ist

7 Informationssymbole oder Alarmsymbole: Informationssignale oder visuelle Alarme. Dies kann als einzelnes Sym-
bol oder als mehrere Symbole angezeigt werden und kann von akustischen Alarmen begleitet sein oder auch nicht.
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8.2 MODUS-SYMBOLE

Q Der akustische Alarm ,kein Atemzug erkennen” ist Der akustische Alarm ,kein Atemzug erkennen” ist deak-
EIN. x tiviert (AUS). Das ist die Standardbedingung.

‘m Summerstufe 1 ‘))) Summerstufe 3

‘)O‘ Summerstufe 2 ‘))) Summerstufe 4

8.3 BLUETOOTH-SYMBOLE (FUR MODELLE MIT BLUETOOTH)
X Bluetooth ausgeschaltet. * Bluetooth eingeschaltet.

D’ Kopplung mit der Inogen Connect-Anwendung. DX Der Konzentrator vom Mobilgeréat entkoppelt.
[ ]

8.4 INFORMATIONSSYMBOLE

Die folgenden angezeigten Symbole werden von keiner hérbaren Riickmeldung oder visuellen Anderung der Anzeigeleuchten
begleitet.

Bildschirmsymbole Beschreibung & Aktion (falls erforderlich)

Flusseinstellung

o x X" steht fiir die ausgewéhlte Flusseinstellung (z. B. Einstellung 2).

Bitte warten Anzeige
é Dieses Symbol erscheint, wenn der Konzentrator hochfahrt. Nach einer kurzen Startsequenz beginnt

eine Aufwarmphase von bis zu 2 Minuten. Wahrend dieses Zeitraums baut sich die Sauerstoffkonzen-
tration auf, hat aber mdglicherweise nicht den Spezifikationswert erreicht.

uewsan

Verbleibende Zeit beim Laden der Batterie
HH:MM HH:MM" steht fiir eine ungeféhr verbleibende Batterielaufzeit in Stunden:Minuten (z. B. 1:45).

Batterieladung und Ladezustand

Dieses Symbol zeigt an, dass die Batterie installiert ist und aufgeladen wird. Eine vollstéandige Liste der
Batterieladesymbole finden Sie unter ,Laden der Batterie mit dem Konzentrator” (Abschnitt 3.6.4).

Batteriestand

ﬁ Dieses Symbol zeigt den Batteriestand an (in diesem Beispiel ca. 50 %). Siehe ,,Uberpriifen den Batteri-
estand bei der Aufstellung auf dem Geré&t (Abschnitt 3.6.2).

Aufladung der Batterie in %

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Konzentrator angeschlossen ist und zum Laden einer Batterie
XX 0/0 verwendet wird (nicht fiir die Sauerstofferzeugung). Es ist normal, dass eine vollstdndig aufgeladene
Batterie zwischen 95 % und 100 % anzeigt, wenn die externe Stromversorgung entfernt wird. Diese
Funktion maximiert die Nutzungsdauer der Batterie.
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Bildschirmsymbole Beschreibung & Aktion (falls erforderlich)

Sieb (Saulen) zuriickgesetzt
@ ) Dieses Symbol wird angezeigt, wenn eine Sdulenwartung oder einen Austausch erforderlich ist und
sofort nach der Installation von Ersatzsdulen.

Das Zuriicksetzen des Siebs ist erfolgreich

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Siebsdulen erfolgreich zuriickgesetzt wurden.

Ubertragung des Datenprotokolls oder Aktualisierung lauft (nur App)

I‘I Dieses Symbol wird bei allen Datenprotokolliibertragungen und Softwareaktualisierungen angezeigt,

die Uber die Inogen Connect-App initiiert werden.

Erfolgreiche Ubertragung des Datenprotokolls (nur App)

Dieses Symbol wird angezeigt, nachdem die Datenprotokolliibertragungen erfolgreich iiber die Inogen
Connect-App abgeschlossen wurden.

Die folgenden angezeigten Symbole werden von einem kurzen einzelnen Piepton begleitet.

I Bitte warten, es wird heruntergefahren
( , %:é Ein/Aus-Taste wurde 2 Sekunden lang gedriickt. Der Konzentrator fiihrt die Systemabschaltung durch.

Gebrauchszeit (HH:MM), Softwareversion und Anzeige der Seriennummer (Vx.x:SN)

\H/)I(-IXMSI\IQI Es wird angezeigt, wenn die akustische Alarmtaste ,Kein Atemzug” (Klingeltaste) fiinf Sekunden lang
o gedriickt wurde, wahrend der Konzentrator l&uft.
8.5. ALARME

Das Gerat iberwacht verschiedene Parameter wahrend des Betriebs und verwendet ein intelligentes Alarmsystem, um eine
Fehlfunktion des Konzentrators anzuzeigen. Mathematische Algorithmen und Zeitverzogerungen werden verwendet, um die
Wabhrscheinlichkeit von Fehlalarmen zu verringern und gleichzeitig eine ordnungsgeméRe Mitteilung Giber einen Alarmzustand
sicherzustellen. Wenn mehrere Alarmzustédnde erkannt werden, wird der Alarm mit der héchsten Prioritdt angezeigt. Beachten
Sie, dass das Unterlassen der Reaktion auf die Ursache eines Alarmzustands mdglicherweise nur zu Beschwerden oder revers-
iblen leichten Verletzungen fiihrt (z. B. reduzierte Sauerstoffzufuhr oder Verbrennungen). Versuchen Sie im Falle eines Alarms,
das Problem zu beheben und/oder wechseln Sie zu einer Ersatzsauerstoffquelle.

WARNUNG!

Verletzungs- oder Beschadigungsgefahr

o Akustische Alarme sollen den Benutzer vor Problemen warnen. Um sicherzustellen, dass akus-
tische Alarme gehdrt werden kénnen, muss der maximale Abstand zum Benutzer unter Beriicksich-
tigung des Umgebungsgerduschpegels bestimmt werden. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerét an
einem Ort befindet, an dem die Alarme, wenn sie auftreten, gehdrt oder gesehen werden kdnnen.

Der folgende Abschnitt enthélt eine Auflistung und Beschreibung aller mdglichen Alarmbedingungen. Das Alarmsystem soll den
Bediener benachrichtigen, wenn er das Gerat in einer Umhéngetasche tragt oder das Gerat in Reichweite einer akzeptablen
Nasenkaniile aufgestellt wird.

Das Gerét fiihrt beim Start eine automatische Uberpriifung des Alarmsystems durch, indem alle LEDs aufleuchten und das akus-
tische Alarmsignal kurz aktiviert wird. Wenn der Netzstecker entfernt wird und eine Batterie angeschlossen ist, wird eine nor-
male Funktion der Alarme sichergestellt. Wenn keine Batterie vorhanden ist oder das Gerat nicht an Wechsel- oder Gleichstrom
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angeschlossen ist, werden die Alarme nicht aktiviert, da kein Strom vorhanden ist. Bei angeschlossener Batterie hat ein Stro-
mausfall von weniger als 30 Sekunden keine Auswirkung auf das Alarmsystem.

WICHTIG: Wenn mehrere Alarmzustdnde erkannt werden, wird der Alarm mit der hdchsten Prioritdt angezeigt.

WICHTIG: Wenn das Alarmsystem auf die Ursache eines Alarmzustands bei Alarmen mit niedriger, mittlerer und hoher Prioritét
nicht reagiert, kann dies maglicherweise nur zu Beschwerden oder reversiblen leichten Verletzungen fiihren und sich innerhalb
eines Zeitraums entwickeln, der ausreicht, um auf eine Ersatzsauerstoffquelle umzuschalten.

8.5.1 ALARMPROTOKOLL

Das Gerét fiihrt ein fiir den Patienten zugdngliches Alarmprotokoll, das es ermdglicht, auf den letzten Alarm zuzugreifen und ihn
auf dem LCD anzuzeigen (mit Ausnahme der Alarme ,Kein Atemzug erkennen”, , Kaniile priifen”, , Batterie schwach/Stecker
anschlieBen” und , Batterie leer/Stecker anschlieBen”). Das Alarmprotokoll bleibt auch nach einem vollstdndigen Stromausfall
gespeichert. Um auf das Alarmprotokoll zuzugreifen, stellen Sie sicher, dass der Konzentrator angeschlossen und ausgeschaltet
ist. Halten Sie dann die Plus-Taste (+) 5 Sekunden lang gedriickt. Alternativ finden Sie das Alarmprotokoll im Tab der erweiterten
Systemeinstellungen der Inogen Connect App unter Fehlerriickruf.

Sobald ein neuer Alarm aktiviert wird, iberschreibt er den vorherigen Alarm. Das Alarmprotokoll bleibt auch nach einem voll-
stdndigen Stromausfall gespeichert. Die seit Auftreten des Fehlers verstrichene Zeit wird zusammen mit dem letzten Alarm im
Alarmprotokoll angezeigt. Das Gerét fiihrt auch ein Wartungs- und Reparaturalarmprotokoll, auf das der Patient keinen Zugriff
hat.

8.5.2 INFORMATIONSSIGNALE (STUFE 1)
Folgende Benachrichtigungssymbole werden von einem kurzen einzelnen Piepton begleitet.

Bildschirmsymbole Beschreibung Was zu tun ist
Ausfall der Stromversorgung oder Ver- | SchlieRen Sie das Netzteil an, um die
ogs e & N—— lust der externen Stromversorgung Batterie weiter aufzuladen.

Die Batterie wird nicht mehr aufgeladen 5?

ﬁ und das Gerét hat auf Batteriebetrieb 5

e g umgeschaltet. Mit der Zeit ist die Bat- 3
terie leer.

Inogen Rove 6 Die Batterie ist heil3 Die Batterie muss entfernt und vor der

Entfernen Sie die Batterie zum Abkiihlen. Wiederverwendung gekiihit werden.

=
i&

Inogen Rove 6

Batteriefehler Uberpriifen Sie den Anschluss Ihrer Bat-

Batterie priifen. terie und stellen Sie sicher, dass sie richtig

D am Konzentrator befestigt und eingerastet
ist. Wenn der Batteriefehler bei derselben
% Batterie weiterhin besteht, stellen Sie

die Verwendung der Batterie ein und
wechseln Sie zu einer neuen Batterie oder
entfernen Sie die Batterie und betreiben
Sie den Konzentrator mit einer externen
Stromversorgung.
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8.5.3 ALARM NIEDRIGER PRIORITAT (STUFE 2)
Die folgenden Alarme mit niedriger Prioritdt werden von einem Piepton und einem gelben Dauerlicht begleitet.

Bildschirmsymbole Beschreibung Was zu tun ist
Saulen austauschen Wenden Sie sich an lhren Gerateanbi-
Inogen Rove 6 o H : ;
Der Siulenaustausch ist innerhalb von 30 | €ter, um einen Service zu vereinbaren
@I:I, Tagen erforderlich und/oder neue Séulen beim Hersteller
zu bestellen.
Schwieriges Starten Warten Sie einige Minuten, um zu

Inogen Rove 6

Die Sauerstoffkonzentration betrigt <87 % sehen_, ob sich die Sauerstoﬁkonz?
a zwei Minuten nach der Startsequenz des | &ntration verbessert (der Alarm wird
Geréts und es wurden mindestens 10 gelbscht). Wenn der Zustand fort-

Atemziige innerhalb der letzten Minute besteht, ertlnntlem sekgndarer A.Ilarm.
erkannt Befolgen Sie die Anweisungen fiir

diesen Alarm oder wenden Sie sich an
Ihren Gerédteanbieter. Wenn der Alarm
beim Start haufig auftritt, kann dies
darauf hinweisen, dass bald eine War-
tung (Sdulenaustausch) erforderlich ist.

7

8.5.4 ALARM NIEDRIGER PRIORITAT (STUFE 3)
Die folgenden Alarme mit niedriger Prioritdt werden von zwei Pieptonen und einem gelben Dauerlicht begleitet.

Bildschirmsymbole Beschreibung Was zu tun ist
Batterie schwach, Stecker anschlieBen SchlieBen Sie ein externes Netzteil an,
Die Batterieleistung ist niedrig und es schaIEen _S'E es aus und legen S'e ?'"E
D verbleiben weniger als 10 Minuten. vollstdndig aufgeladene Batterie ein.

¥

Inogen Rove 6

Sauerstoff niedrig Wenn der Zustand anhélt, wenden Sie
Inogen Rove 6 . . ) i % ;
Der Konzentrator hat {iber einen Zeitraum sich an Ihren Geréteanbieter.
02 von 10 Minuten Sauerstoff auf einem nied-

rigeren Niveau (<82 %) produziert.

£

Wartung in Kiirze Wenden Sie sich an [hren Geréteanbi-
Inogen Rove 6 . P : i
Der Konzentrator muss so schnell wie eter, um einen Service zu vereinbaren.
% moglich gewartet werden. Der Konzentra-

tor arbeitet gemaR Spezifikation und kann
weiterhin verwendet werden.
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Bildschirmsymbole Beschreibung Was zu tun ist
Warnung Batterie HEISS Wenn maglich, bringen Sie den Konz-
s Die Batterietemperatur nahert sich dem | entrator an einen kiihleren Ortoder
D Temperaturgrenzwert, wihrend der Konz- | SchlieBen das Gerét iber ein Netzteil
entrator mit Batteriestrom betrieben wird, | Mit externer Stromversorgung und
@1 entfernen Sie die Batterie. Wenn der
Zustand anhélt, wenden Sie sich an
Ihren Geriteanbieter.
System HeiB - Warnung Stellen Sie den Konzentrator nach
inogen Rove 6 Maglichkeit an einen kiihleren Ort. Stel-

Die Temperatur des Konzentrators nihert

sich zur Temperaturgrenze. len Sie sicher, dass die Lufteinlass- und

=

\L#’ -auslassoffnungen freien Zugang haben

(i' und die Partikelfilter sauber sind. Wenn

. der Zustand anhéalt, wenden Sie sich an
Ihren Geréteanbieter.

8.5.5 ALARME MITTLERER PRIORITAT (STUFE 4)

Die folgenden Warnungen mittlerer Prioritdat werden von drei Signaltonen begleitet, die alle 25 Sekunden wieder-
holt werden, und einem blinkenden gelben Licht.

Bildschirmsymbole Beschreibung Was zu tun ist

Kein Atemzug erkannt: Kaniile priifen Uberpriifen Sie, ob die Kaniile mit

dem Konzentrator verbunden ist, der
Schlauch nicht geknickt ist und die
Kaniile richtig in Ihrer Nase positioniert
ist.

Inogen Rove 6
Der Konzentrator hat 60 Sekunden lang
@ keinen Atemzug erkannt.

uewlan

Sauerstofffehler Wenn der Zustand anhélt, wechseln

Die Sauerstoffkonzentration am Ausgang Sie zu lhrer Ersatzsauerstoffquelle und

02 lag 10 Minuten lang unter 50 % wenden Sie sich an lhren Geréteanbi-
eter, um einen Service zu vereinbaren.

Inogen Rove 6

Fehler bei der Sauerstoffahgabe Wenn der Zustand anhélt, wechseln Sie
zur Ersatzsauerstoffquelle und wenden
Sie sich an Ihren Geréteanbieter, um
einen Service zu vereinbaren.

Inogen Rove 6
o Es wurde ein Atemzug, jedoch keine ange-
02 = messene Sauerstoffversorgung erkannt.

PN

Batterie leer, Stecker einstecken SchlieBen Sie ein externes Netzteil an
oder ersetzen Sie es durch eine voll

Inogen Rove 6

Der Konzentrator hat unzureichende Batte- : !
D rieleistung. Der Konzentrator schaltet sich | 2ufgeladene Batterie. Wenn sich das
ab und stellt die Sauerstoffproduktion ein, | Geratausgeschaltet hat, halten Sie die
y Ein-/Aus-Taste gedriickt, um es wieder
einzuschalten.
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Bildschirmsymbole Beschreibung Was zu tun ist

Batterie HEISS Bringen Sie den Konzentrator nach
Maglichkeit an einen kiihleren Ort,
schalten Sie ihn dann aus und wie-
der ein. Stellen Sie sicher, dass die

Die Batterie hat die Temperaturgrenze
iiberschritten, wahrend der Konzentrator

mit Batteriestrom betrieben wird. Der

[g Konzentrator schaltet sich ab und stellt die Lufteinlass- und -auslassﬁf_fnunggn
Sauerstoffproduktion ein. freien Zugang haben und die Partike-

5” Ifilter sauber sind. Wenn der Zustand
b anhilt, schalten Sie auf externe Strom-
versorgung oder eine Ersatzsauerst-
offquelle um und wenden Sie sich an
Ihren Gerédteanbieter.
System HEISS Stellen Sie sicher, dass die Lufteinlass-
und -auslassoffnungen freien Zugang
haben und die Partikelfilter sauber sind.
Falls der Zustand fortbesteht, zur Back-
up-Sauerstoffquelle wechseln und den
Geréteservice benachrichtigen.

Inogen Rove 6

Inogen Rove 6
Die Temperatur des Konzentrators ist zu
hoch. Der Konzentrator schaltet sich ab
und stellt die Sauerstoffproduktion ein.

=

Sensorfehler Sie konnen den Konzentrator weiterhin
verwenden. Wenn der Zustand weiter-
hin besteht, wenden Sie sich an lhren
Gerateanbieter.

Inogen Rove 6
Der Sauerstoffsensor des Konzentrators
hat eine Fehlfunktion.

>))

System KALT Begeben Sie sich in eine wéarmere
Umgebung, damit sich das Gerat
aufwérmen kann, bevor Sie es starten.
Falls der Zustand fortbesteht, zur Back-
up-Sauerstoffquelle wechseln und den
Geréteservice benachrichtigen.

Inogen Rove 6
Das System ist kalt (<2°C). Der Konzentra-
tor schaltet sich ab und stellt die Sauerst-
offproduktion ein.

%O

Systemfehler Wechseln Sie zur Backup-Sauerst-
offquelle und wenden Sie sich an lhren
Geréteanbieter.

Inogen Rove 6
Der Konzentrator produziert keinen Sauer-
stoff mehr und wird heruntergefahren.

> 3

9. FEHLERBEHEBUNG

Problem Maogliche Ursachen Empfohlene Lésung
Alle Probleme, die von Informationen Siehe Glossar fiir Gerdtesymbole und Siehe Glossar fiir Gerdtesymbole und
auf dem Bildschirm des Konzentrators, | Alarme Alarme

von Leuchtanzeigen und/oder akus-
tischen Signalen begleitet werden.
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Problem

Der Konzentrator schaltet sich nicht
ein, wenn die Ein/Aus-Taste gedriickt
wird

Mogliche Ursachen

Batterie ist entladen oder keine Batterie

vorhanden

https://dlio3yogOoux5.cloudfront.net/inogenproviders/files/39...

Empfohlene Losung

Verwenden Sie eine externe Stromver-
sorgung oder ersetzen Sie die Batterie
durch die, die vollstdndig aufgeladen ist

Die Wechselstromversorgung ist nicht

richtig angeschlossen

Uberpriifen Sie die Stromver-
sorgungsverbindung und vergewissern
Sie sich, dass das griine Licht durchge-
hend leuchtet

Das Gleichstromkabel ist nicht richtig

angeschlossen

Uberpriifen Sie den Anschluss des
DC-Netzkabels am Gerat und am Ziga-
rettenanziinder oder dem zusétzlichen
DC-Netzkabel

Fehlfunktion

Wenden Sie sich an lhren
Gerédteanbieter

Kein Sauerstoff

Konzentrator nicht eingeschaltet

Driicken Sie die Ein/Aus-Taste, um den
Konzentrator einzuschalten

Kaniile ist nicht richtig angeschlossen

oder geknickt oder verstopft

Kaniile und die Verbindung zum Ansatz-
stlick des Konzentrators {iberpriifen

Keine Verbindung zu Bluetooth

Maglicherweise verursachen andere
Geréate Storungen oder die Geréte sind zu
weit voneinander entfernt.

Entfernen Sie den Konzentrator von
anderen elektronischen Geréaten und/
oder bringen Sie ihn in die N&he lhres
Mobilgerats.

10. REINIGUNG, PFLEGE UND WARTUNG

Der Bediener sollte das Gerat regelméRig einer Sichtpriifung unterziehen. ISO 80601-2-67 Abschnitt 201.79.2.12

WARNUNG!
Gefahr des Todes, einer Verletzung

oder Beschadigung

e Fiihren Sie KEINE Service- oder Wartungsarbeiten durch, wahrend das Gerédt in Gebrauch ist.

e Zerlegen Sie das Gerat oder das Zubehdr NICHT und versuchen Sie keine anderen Wartungsarbeiten als die in dieser
Gebrauchsanweisung beschriebenen; Bei der Demontage besteht die Gefahr eines Stromschlags und des Verlustes lhrer
Garantie. Das Siegeletikett nicht entfernen. Bei Vorféllen, die in diesem Handbuch nicht beschrieben,
werden, wenden Sie sich an lhren Gerateservice zwecks Wartung durch autorisiertes Fachpersonal.

» Verwenden Sie KEINE anderen Séulen als die in diesem Benutzerhandbuch angegebenen. Die Verwendung nicht spezifi-
zierter Sdulen kann ein Sicherheitsrisiko darstellen und/oder die Gerateleistung beeintrachtigen und fiihrt zum Erloschen

lhrer Garantie.

¢ VVerwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile, um eine ordnungsgeméaRe Funktion zu gewahrleisten und die
Gefahr von Feuer und Verbrennungen zu vermeiden.

¢ Eine regelmaRige Sichtpriifung des Geréts ist erforderlich, um sicherzustellen, dass keine Schaden an den freiliegenden
Komponenten erkennbar sind. Eine typische Sichtpriifung umfasst:

* Batterieanschliisse — diese sollten nicht gebogen oder verformt werden.

e Der Widerhaken der Kaniile — dieser sollte gerade sein und vollstdndig am Geh&use anliegen.

e Gehduse — Das Geh&use sollte vollstdndig anliegen und fest sitzen und frei von Rissen oder anderen sichtbaren Schaden

sein.

o Zwischenfilter fiir Partikel — diese sollten vorhanden und frei von Schmutz, Staub oder anderen Hindernissen sein.

e Feinpartikelfilter — dieser sollte siche
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Ersatzteile konnen beim Hersteller unter www.inogen.com oder telefonisch unter 1-877-466-4364 bestellt werden.

10.1 KANULENWECHSEL

Ihre Nasenkaniile sollte gemaR der Gebrauchsanweisung des Herstellers regelmaRig ausgetauscht werden. Informationen zum
Austausch erhalten Sie von lhrem Arzt und/oder Geréteanbieter und/oder den Anweisungen des Kaniilenherstellers.

10.2 GEHAUSEREINIGUNG

ACHTUNG!

Verletzungs- oder Beschadigungsgefahr

Eine Fliissigkeit kann die internen Komponenten des Konzentrators und seiner Ausriistung beschadigen. So vermeiden Sie
Schéaden oder Verletzungen durch Stromschlag:

¢ Schalten Sie den Konzentrator aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie ihn reinigen.

e Lassen Sie KEIN Reinigungsmittel in die Lufteinlass- und -auslassoffnungen tropfen.
* KEINE Reinigungsmittel direkt auf das Geh&use spriihen oder auftragen.

e Das Produkt NICHT abspritzen.

e Tauchen Sie das Geréat oder Zubehor NICHT in Fliissigkeiten

WARNUNG!

Gefahr des Todes, einer Verletzung oder Beschadigung

Aggressive Chemikalien konnen den Konzentrator und die Filter beschadigen

e NICHT mit Alkohol und Produkten auf Alkoholbasis (Isopropylalkohol), konzentrierten Produkten auf Chlorbasis (Ethylench-
lorid) und Produkten auf Erddlbasis oder anderen scharfen chemischen Mitteln reinigen.
Verwenden Sie nur mildes fliissiges Geschirrspiilmittel.

Reinigen Sie das Geh&duse regelméalig wie folgt:

1. Stellen Sie sicher, dass der Konzentrator ausgeschaltet und aus der Tragetasche entfernt wurde.

2. Reinigen Sie das dulere Gehause mit einem Tuch, das mit einem milden fliissigen Reinigungsmittel und Wasser ange-
feuchtet ist.

3. Lassen Sie den Konzentrator an der Luft trocknen oder verwenden Sie ein trockenes Handtuch, bevor Sie den Konzentrator
in die Tragetasche oder den Rucksack zuriicklegen und in Betrieb nehmen.

WICHTIG: Das Gerét soll wochentlich einer duBeren Reinigung unterzogen werden; Zubehor soll nach Bedarf gereinigt werden.
Vor der Ubergabe an einen neuen Patienten soll das Gerét von auBen gereinigt werden, die Auslassfilter sollen ausgetauscht
werden.

10.3 FILTERREINIGUNG UND -AUSTAUSCH (RP-501)
Die Partikelfilter miissen wéchentlich gereinigt werden, um einen reibungslosen Luftstrom zu gewahrleisten.
Zum Reinigen:

1. Entfernen Sie die Partikelfilter von beiden Ansaugseiten des Gerits.

2. Reinigen Sie die Partikelfilter mit einem milden fliissigen Reinigungsmittel und Wasser, spiilen Sie sie mit Was-
ser ab und trocknen Sie sie vor der Wiederverwendung vollstdndig ab.

Um zusétzliche Partikelfilter zu erwerben, wenden Sie sich an Ihren Gerateanbieter oder an Inogen.
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10.4 AUSTAUSCH DES KANULEN ANSCHLUSSES UND AUSGANGSFILTERS (RP-506)

Der Kaniilen Anschlusses verbindet den Gasweg mit der Kaniile, wiahrend der Ausgangsfilter den Benutzer vor dem Einatmen
kleiner Partikel bei der Verwendung des Geréts schiitzen soll. Der Ausgangsfilter befindet sich hinter dem Widerhaken der
Kaniile und sollte beim Patientenwechsel oder beim Ersetzen des Widerhaken der Kaniile ausgetauscht werden. Gehen Sie wie
folgt vor, um den Widerhaken der Kaniile und den Ausgangsfilter auszutauschen:

Schritt Anweisung

1 1.1 Drehen Sie den Schraubenschliissel gegen den
Uhrzeigersinn, um den Widerhaken der Kaniile
auszuschrauben., c
oy
2 2.1 Entfernen Sie den Widerhaken der Kaniile. &
o
[
3 3.1 Uberpriifen Sie, dass kein Schmutz im Inneren zuriick- - g
geblieben ist. “..': S =
3.2 Setzen Sie den neuen integrierten Widerhaken der ;;
Kaniile und Ausgangsfilter ein. '
4 4.1 Drehen Sie den Schraubenschliissel im Uhrzeigersinn,
bis der Widerhaken der Kaniile sicher befestigt ist.
Nicht zu stark anziehen.
-2
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10.5 AUSTAUSCH DER SICHERUNG DES GLEICHSTROMKABELS (RP-125)
Das Gleichstromkabel des Zigarettenanziinders enthélt eine Sicherung. Wenn das Gleichstromkabel mit einer bekanntermalien
funktionierenden Stromquelle verwendet wird und das Gerat keinen Strom erhalt, muss die Sicherung méglicherweise ersetzt

werden.

WARNUNG

ERSTICKUNGSGEFAHR: Beim Wechseln der Sicherung freiliegende Kleinteile, von kleinen Kindern und Haustieren

fernhalten.

» KRITISCHE SICHERUNGSGROSSE: Eine falsche ErsatzsicherungsgroRe kann zu Branden oder unzureichendem Gerite-

schutz fiihren. Ersetzen Sie nur durch Sicherungen des gleichen Typs und der gleichen Nennleistung.

» ELEKTRISCHER SCHLAG: Trennen Sie das Kabel vollstandig, bevor Sie versuchen, die Sicherung auszuwechseln.

* Hangen Sie keine Zubehdrteile oder Zubehorhalterungen an den Stecker.

So ersetzen Sie die Sicherung:

Schritt Anweisung

1
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1.1 Entfernen Sie die Spitze, indem Sie die Hal-
terung abschrauben. Verwenden Sie ggf. ein
Werkzeug.

2.1 Entfernen Sie die Halterung, die Spitze und
die Sicherung.

3.1 Die Feder soll im Adaptergehduse des Ziga-
rettenanziinders bleiben.

3.2 Wenn die Feder entfernt wird, tauschen Sie
zuerst die Feder aus, bevor Sie die Ersatzsi-
cherung einsetzen.

4.1 Setzen Sie eine Ersatzsicherung ein.

4.2 Setzen Sie die Spitze wieder zusammen.

4.3 Stellen Sie sicher, dass der Haltering richtig
sitzt und festgezogen ist.
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10.6 AUSTAUSCH DER SAULE
Das Gerét ist so programmiert, dass es Sie benachrichtigt, wenn die Sdulen ausgetauscht werden sollten (siehe Abschnitt

LAlarme”). Obwohl Sie die Sdulen vom Hersteller oder Ihrem Dienstleister kaufen miissen, sind die Sdulen so konzipiert, dass sie
vom Patienten leicht gewechselt werden kénnen, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:

Schritt Beschreibung
1 1.1 Schalten Sie das Gerét aus, indem Sie den
Netzschalter gedriickt halten.

I e

2 2.1 Nehmen Sie das Gerét bei Verwendung aus
der Tragetasche. —
)
3 3.1 Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerit.
o
et f'_|D
' = - 3
s . o
| -
A
4 4.1 Legen Sie das Gerét auf die Seite, sodass
die Unterseite sichtbar ist. X
4.2 Die Séulen befinden sich auf einer Seite des ' W
Gerits. l'
‘-f_‘:,.,-""__
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Schritt Beschreibung

5 5.1 Die Sauleneinheit freigeben, indem
Sie die rastende Taste von den Séulen
wegschieben.

5.2 Wahrend Sie die Taste aufhalten, die Séule-
neinheit aus dem Gerat nehmen, indem Sie
den metallischen Saulengriff ziehen.

6 6.1 Entfernen Sie die Sdulen vollstédndig aus
dem Gerét, indem Sie den metallischen Séu-
lengriff nach aullen ziehen.

6.2 Beide Sdulen werden in einem Stiick
entfernt.

7 7.1 Um neue S&ulen zu installieren, entfernen
Sie zuerst die vier (4) Staubkappen von den
neuen Saulen.

7.2 Stellen Sie sicher, dass sich dort, wo sich
die Staubkappen befanden, kein Staub oder
Schmutz befindet.

8 8.1 Setzen Sie die neuen Saulen sofort in das
Gerat ein, nachdem Sie die Staubkappen
entfernt haben.

8.2 Driicken Sie die S&ulen, bis die Verriege-
lung horbar einrastet und in die geschloss-
ene Position zuriickkehrt.

8.3 Schieben und klappen Sie den metallischen
Séulengriff biindig zum Boden der S&ulen.

NIEMALS: Lassen Sie die Sdulenenden frei.

WICHTIG: Sie miissen dem Gerat mitteilen, dass Sie die Sdulen ausgetauscht haben. Dies kann iiber das Gerét selbst oder

iiber die Inogen Connect App erfolgen.
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Schritt Beschreibung

9 Zuriicksetzen der Sdulen durch das Gerét

9.1 SchlieBen Sie das Gerét an das Stromnetz
an, aber schalten Sie das Gerét NICHT ein.

9.2 Halten Sie die Plus- (+) und (-) Minustaste
5 Sekunden lang gedriickt. Auf dem Bild-
schirm wird das Informationssymbol ,, Sieb
zuriicksetzen” angezeigt.

9.3 Lassen Sie die Tasten los, sobald das Sym-
bol , Sieb zuriicksetzen” auf dem Bildschirm
angezeigt wird.

9.4 Driicken Sie einmal die Klingeltaste. Auf
dem Bildschirm wird das Informations-
symbol ,Sieb erfolgreich zuriickgesetzt”
angezeigt.

9.5 Halten Sie die Einschalttaste gedriickt, um
das Gerét einzuschalten.

10 Zuriicksetzen der Saulen iiber die Inogen
Connect App

10.1 Offnen Sie die Inogen Connect App auf
lhrem Mobilgerat oder Tablet.

10.2 Navigieren Sie zum Bildschirm
Detailbereich.

10.3 Klicken Sie auf Zuséatzliche Informationen.

10.4 Klicken Sie auf die Schaltfliche Spalte
zuriicksetzen.

R o

? | ©2%0

{ )
R
9 | “3o
| o
\ .
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10.7 BATTERIEPFLEGE UND WARTUNG

Lithium-lonen-Batterien erfordern besondere Sorgfalt, um eine ordnungsgeméRe Leistung und eine lange Lebensdauer zu
gewahrleisten. Verwenden Sie nur kompatible Batterien fiir Ihr Gerét.
* Trocken halten: Fliissigkeiten immer von Batterien fernhalten. Wenn die Batterien nass werden, nehmen Sie sie umgehend
aus dem Geréat und entsorgen Sie sie ordnungsgemalR.

o Auswirkung der Temperatur auf die Batterieleistung: Die Batterie versorgt das Gerdt unter den meisten Umgebungsbedi-
ngungen mit Strom. Um die Laufzeit Ihrer Batterie zu verldngern, vermeiden Sie es, sie eine [angere Zeit bei Temperaturen
unter 41 °F (5 °C) oder iiber 95 °F (35 °C) zu betreiben.

¢ Lagerung der Batterie: Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerédt heraus, wenn das Gerét nicht in Gebrauch steht, um unbeab-
sichtigtes Entladen zu verhindern. Lagern Sie die Batterie an einem kiihlen, trockenen Ort. Mit mindestens 40-50 % Ladung
lagern. Akkus sollten mindestens alle 90 Tage vollstdndig aufgeladen und auf 0 % entladen werden, um die maximale Leb-
ensdauer zu erhalten. Lagern Sie den Akku lhres Geréts nicht fiir langere Zeit bei extremen Temperaturen, unter -20 °C (-4
°F) oder {iber 60 °C (140 °F).

Entsorgung der Batterie: Wenden Sie sich fiir die ordnungsgeméafRe Entsorgung der Batterien an Ihren Anbieter. Lithi-
um-lonen-Batterien sind wie alle wiederaufladbaren Batterien recycelbar und sollten niemals verbrannt werden.

10.8 LEBENSDAUER

Die erwartete Lebensdauer des Gerats betrdgt 5 Jahre, mit Ausnahme der Siebaufnahmen (Kunststoffsaulen), die eine erwar-
tete Lebensdauer von 1 Jahr haben, und der Batterien, die eine erwartete Lebensdauer von 500 vollstdndigen Lade-/Entla-
dezyklen haben.

11. KOPPLUNG IHRES GERATS MIT DER CONNECT-APP

Die Inogen Connect App koppelt Ihren tragharen Sauerstoffkonzentrator {iber Bluetooth-Technologie mit Ihrem Mobilgerét oder
Tablet. Sie ist nichtin jedem Land verfiighar — wenden Sie sich fiir weitere Informationen an Ihren Geréteanbieter.

WICHTIG: Die App soll nicht die Benutzeroberflache ersetzen, die die primére Informationsquelle ist, auf die sich der Patient bei
der Bedienung des Geréts beziehen sollte.

WICHTIG: Die Verbindung des Inogen Rove 6 mit einer Bluetooth-Verhindung, die andere Gerédte umfasst, konnte zu zuvor nicht
identifizierten Risiken fiir Patienten, Bediener oder andere Dritte fiihren. Die verantwortliche Organisation sollte diese Risiken
identifizieren, analysieren, bewerten und kontrollieren. Spétere Anderungen an der Bluetooth-Verbindung kdnnten neue Risiken
mit sich bringen und zusétzliche Analysen erfordern. Zu den Anderungen an der Bluetooth-Verbindung gehéren:

« Anderungen in der Bluetooth-Konfiguration.

e Anschluss weiterer Artikel an die Bluetooth-Verbindung.

¢ Elemente von der Bluetooth-Verbindung trennen.

¢ Aktualisierung von Geréten, die mit der Bluetooth-Verbindung verbunden sind.
¢ Aktualisierung von Geréten, die mit der Bluetooth-Verbindung verbunden sind.
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11.1 KOPPLUNG IHRES GERATS MIT DER MOBILEN ANWENDUNG

Schritt Beschreibung

1
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Laden Sie die Inogen Connect-App herunter

1.1 Suchen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet im
App Store (Apple) oder Google Play (Android) nach
.Inogen Connect”.

Versetzen Sie das Gerét in den Wartemodus

2.1 SchlieRen Sie das Netzkabel an lhren tragbaren
Sauerstoffkonzentrator an

2.2 An eine Steckdose anschlieRen.
2.3 Schalten Sie das Gerédt NICHT ein.

Vergewissern Sie sich, dass auf lhrem Mobilgerit
oder Tablet Bluetooth aktiviert ist

3.1 Navigieren zu Einstellungen
3.2Klicken Sie auf Bluetooth
3.3 Schalten Sie mit dem Schieberegler ,Ein”.

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerét

4.1 Stellen Sie sicher, dass das Gerét nicht einges-
chaltetist.

4.2 Halten Sie die Minus-Taste gedriickt, bis das Blue-
tooth-Symbol auf dem Display erscheint.

Koppeln Sie den Konzentrator mit lhrem Mobilgerat
oder Tablet

5.1 Offnen Sie die Connect-App auf Ihrem Mobilgerit.

5.2 Akzeptieren Sie die Bluetooth-Verbindung, indem
Sie auf "0K" klicken.

Seite 191 von 356

nagen Rove &

uewan

indgen

96-12100-01-01-A

05.01.2023, 12:34



96-12100-01-01-A_Inogen_Rove_6_Manual_ EN_NL_FR_DE... https://dlio3yogOoux5.cloudfront.net/inogenproviders/files/39...

Schritt Beschreibung

5.3 Suchen Sie lhren eindeutigen Anbietercode

5.3.1 Beim Kauf bei Inogen: Der Anbietercode
befindet sich in der Bestatigungs-E-Mail oder
Rechnung

5.3.2 Beim Kauf bei einem Dienstleistungsan-
bieter der hduslichen Krankenpflege oder
einem anderen Drittanbieter: Der Bereitstel-
lungscode befindet sich in den von ihnen
bereitgestellten Unterlagen.

5.4 Geben Sie Ihren Anbietercode manuell ein oder
scannen Sie den QR-Code.

5.5 Suchen Sie nach der Nimmer Ihres Konzentrators
und Seriennummer, indem Sie unten auf dem Bild-
schirm auf die Schaltflache ,,Nach Konzentrator
suchen” klicken.

5.6 Wenn das Gerét gefunden wurde, klicken Sie auf
die entsprechende Seriennummer.

5.7 Lesen Sie die Allgemeinen Geschéftsbedingungen.

5.8 Wenn Sie akzeptieren méchten, klicken Sie unten EE—
auf hrem Bildschirm auf Ich akzeptiere. INOGEN TERMS AND

WICHTIG: Wenn Sie die Allgemeinen Geschéftsbedin- S
gungen nicht akzeptieren, kdnnen Sie lhren Konzentra-
tor nicht mit Ihrem Mobilgerat koppeln.

5.9 Halten Sie die Klingeltaste gedriickt, um die Kop-
plung zu trennen. Das kann ein paar Minuten
dauern.

SchlieRen Sie die App wahrend der Kopplung NICHT.

nogun Rev & o
0? 0 Rt
’ £
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Schritt Beschreibung

6 Kopplung abgeschlossen. Verwenden Sie das Gerit "
wie iiblich. =T

11.2 CYBERSICHERHEIT

Die Sicherheit von Medizinprodukten liegt in der gemeinsamen Verantwortung von Patienten, Anbietern und Herstellern von
Medizinprodukten. Wenn die Cybersicherheit nicht aufrechterhalten wird, kann dies zu einer Beeintrachtigung der Geratefunk-
tion, zum Verlust der Datenverfiigbarkeit oder -integritat oder zur Gefahrdung anderer verbundener Geréte oder Netzwerke
infolge der Gefahrdung der Sicherheit fiihren.

6.1 Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, kdnnen
Sie Ihren Konzentrator einschalten und normal
verwenden.

6.2 Die auf Ihrem Inogen Connect-Bildschirm ange-
zeigten Informationen variieren je nach aktuellem
Zustand lhres tragbaren Sauerstoffkonzentrators.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Inogen.
com/app.

Bei Verwendung der Inogen Connect App ist es wichtig, Folgendes sicherzustellen:
» Achten Sie darauf, dass |hr Betriebssystem auf dem neuesten Stand gehalten wird
» Achten Sie darauf, dass lhre App auf dem neuesten Stand gehalten wird
* Achten Sie darauf, dass die Passwarter aktiviert sind
» Schalten Sie das Bluetooth des Konzentrators aus, wenn es nicht mit der Inogen Connect App gekoppelt ist

Die Inogen Connect App ist mit den folgenden Gerdten kompatibel: iPhone 6 und héher; iPad Air, iPad Air 2,10S 9 und héher,
Samsung S5 und héher; Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9, Android 6 und hdher.

uewsan

12. GERATEREPARATUR UND ENTSORGUNG

12.1 REPARATUREN
Versuchen Sie nicht, das Gerét zu reparieren, sofern in dieser Gebrauchsanweisung nicht anders angegeben. Wenden Sie sich
an lhren Sauerstoff-Anbieter oder -Hersteller vor Ort, um Unterstiitzung zu erhalten.

12.2 ENTSORGUNG

Befolgen Sie die drtlichen Vorschriften fiir die Entsorgung und das Recycling des Gerats und des Zubehdrs. Wenn WEEE-
Vorschriften gelten, nicht zusammen mit den unsortierten Haushaltsabféllen entsorgen. Wenden Sie sich innerhalb Europas an
den autorisierten EU-Vertreter, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten. Die Batterie enthélt Lithium-lonen-Elemente und
soll recycelt werden. Die Batterie darf nicht verbrannt werden.
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13. EINGESCHRANKTE GARANTIEERKLARUNG

Das Gerat wird mit einer 3 Jahre Garantie geliefert (siehe Kundenrechnung). Das Produkt wird von Inogen unter normalen
Betriebs- und Wartungsbedingungen garantiert frei von Material- und Produktionsfehlern geliefert, wenn das Produkt, des-

sen Laufzeit mit dem urspriinglichen Lieferdatum beginnt, wahrend des in der Garantieerklarung des Produktes ausgefiihrten
Zeitraums ordnungsgemaR gewartet wird. Wie hierin verwendet, bedeutet ,Urspriingliches Lieferdatum” das urspriingliche
Datum der Lieferung des Produktes durch Inogen an den Kunden. Die hierin beschriebenen Garantien werden von Inogen auss-
chlieBlich dem urspriinglichen Kunden der Produkte gewéhrt und sind nicht iibertragbar. Der Original-Kaufbeleg des Kunden fiir
die Produkte und ein Identitdtsnachweis sind erforderlich, um die hierin beschriebenen beschrénkten Garantien in Anspruch
nehmen zu kénnen. Um die hierin beschriebene beschrédnkte Garantie in Anspruch zu nehmen, {iberpriift der Kunde jedes
Produkt innerhalb von zwei (2) Tagen nach der Zulieferung und bevor das Produkt in Gebrauch genommen wird. Der Kunde ist
einverstanden, dass die hierin beschriebenen Garantien durch Inogen der Nutzung des Produkts geméal der Bedienungsan-
leitungen von Inogen unterliegen, und dass die Garantien bei Nichteinhaltung verwirkt werden. Die einzige Verpflichtung von
Inogen und das einzige und ausschlieBliche Rechtsmittel des Kunden, welche(s) aus den oder in Bezug auf die Produkte(n)
hervorgeht, einschlieRlich eines VerstoRes gegen diese Garantie, ist nach alleinigem Ermessen von Inogen die Reparatur des
oder der Ersatz fiir ein Produkt oder fiir Teile davon, die auf Kosten des Kunden an Inogen zuriickgesandt werden. Diese Garan-
tie gilt nur, wenn der Kunde Inogen unverziiglich nach Entdeckung des Fehlers und innerhalb der Garantiefrist schriftlich tiber
das fehlerhafte Produkt informiert. Produkte diirfen lediglich durch den Kunden zuriickgesandt werden, und nur in Begleitung
einer RMA-Referenznummer, die von Inogen ausgegeben wurde. Inogen ist nicht verantwortlich fiir behauptete Verstée gegen
die Garantie, die nach Uberpriifung durch Inogen nicht als einen durch diese beschrinkte Garantie gedeckten VerstoR erachtet
wurden. Inogen trifft die endgiiltige Entscheidung hinsichtlich eines behaupteten Defekts und/oder des Grunds eines Defekts.

Die Garantiefrist fiir Sdulen, wiederaufladbare Batterien, Tragetasche und Stromversorgungszubehor betragt nur einen
Zeitraum von 1 Jahr.

Fiir eine vollsténdige Garantieerkldrung besuchen Sie bitte www.inogen.com/warranty

14. WARENZEICHEN UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

14.1 WARENZEICHEN
Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

14.2 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Informationen in diesem Dokument wurden sorgféltig gepriift und gelten als zuverldssig. Dariiber hinaus behélt sich der
Hersteller das Recht vor, Anderungen an den hierin enthaltenen Produkten vorzunehmen, um Lesbarkeit, Funktion oder Design
zu verbessern. Der Hersteller {ibernimmt keine Haftung, die sich aus der Nutzung oder Verwendung eines hierin beschriebenen
Produkts oder Schaltkreises ergibt; weder deckt es eine Lizenz unter seinen Patentrechten noch die Rechte anderer ab.

14.3 UBER DIESES DOKUMENT

Die Informationen in diesem Dokument kdnnen ohne Vorankiindigung gedndert werden. Dieses Dokument enthélt proprietédre
Informationen, die urheberrechtlich geschiitzt sind. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung
des Herstellers ganz oder teilweise in irgendeiner Weise reproduziert werden (mit Ausnahme von kurzen Ausziigen in Rezen-
sionen und wissenschaftlichen Arbeiten). Lesen Sie alle Handbiicher, die mit dem Produkt geliefert werden, sorgféltig durch und
machen Sie sich damit vertraut.

14.4 UNTERSTUTZUNG
Wenn Sie Fragen zu den Informationen in dieser Anleitung oder zum sicheren Betrieb dieses Geréts haben, wenden Sie sich an
Ihren Sauerstoff-Anbieter oder -Handler.
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15. TECHNISCHE BESCHREIBUNG
15.1 SPEZIFIKATIONEN

Inogen Rove 6 Portable Oxygen Concentrator (Model # 10-501)

Netztrennung Ziehen Sie sowohl das DC-Eingangskabel als auch den Batteriesatz vom Gerét aus.
Abmessungen mit Standardbatterie 7,2x3,3x8,2Z0ll (18,3 x8,3x 20,5 cm)

Abmessungen mit Batterie mit hoherer | 7,2x3,3x9Zoll (18,3x8,3x 22,9 cm)

Leistung

Gewicht mit Standardbatterie 4,8 Pfund (2,2 kg)

Gewicht mit Batterie mit hoherer 5,8 Pfund (2,6 kg)

Leistung

Nominaler Schallpegel 39 dBA standardmaBig bei Einstellung 2 (MDS-Hi)

Maximale Schallleistung des Systems von 62 dBA

Maximaler Systemschalldruck von 54 dBA

Typischer niedrigster Alarmschalldruck von 62,3 dBA (gemessen in der Tragetasche)
Typischer hochster Alarmschalldruck von 67,5 dBA (gemessen in der Tragetasche)
(Schalldruck gemessen in 1 Meter Entfernung gemaR 1S0 3744

Aufwarmzeit 2 Minuten
Sauerstoffkonzentration* 90 % + 6 % und - 3 % bei allen Einstellungen
Druckempfindlichkeit des inspira- <0,12 cm H20
torischen Triggers
Einstellungen fiir die Flusskontrolle Impulsdosis-Einstellung 1,2,3,4,5,6
Maximaler Ausgangsdruck <22 PSI
18,7 PSI (129 kPa) + 10% a
AC-Netzteil 100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz g
Automatisches Erkennen 2,0 bis 1,0A 3
DC-Netzteil 13,5 bis 15,0 VDC, 100 W
Maximale Spannung: 12,0 bis 16,8 VDC (+ 0,5)
Batterietyp Lithium-lonen-Batterie
Wiederaufladbare Batterie: 12,0 bis 16,8 VDC (+ 0,5 V)
Dauer der Wiederaufladung Standard (BA-500 & BA-508): bis zu 3 Stunden
Erweitert (BA-516): bis zu 4 Stunden
Betriebstemperatur** 41 bis 104 °F (5 bis 40 °C)
Betriebsfeuchtigkeit 15 % bis 90 %, ohne Kondensation
Atmospharischer Betriebsdruck 70 kPa bis 106 kPa
Betriebshdhe** 0 bis 10.000 ft (0 bis 3048 Meter)
Transport- und Lagertemperatur -13 his 158°F (-25 bis 70°C)
Transport- und Lagerfeuchtigkeit Bis zu 90 %, ohne Kondensation

In trockener Umgebung lagern.

Messunsicherheiten: Impulsvolumen: + 15 % des Nennvolumens

Druck: + 0,03 psig (Allgemein) / = 0,05 cm H20 (Empfindlichkeit des Inspirationstriggers)
Sauerstoffkonzentration: £ 3 % (ohne Beriicksichtigung von Temperatur, barome-
trischem Druck und Zeit ab Kalibrierung des Messgerits)

*Basierend auf einem atmospharischen Druck von 101,3 kPa (14,69 psi) bei 20 °C (68 °F) und trocken (STPD).
**Ein Betrieb auBerhalb dieser Betriebsspezifikationen kann die Fahigkeit des Konzentrators, die Spezifikation zum Sauerstoff-
gehalt zu erfiillen, einschrédnken
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15.2 IMPULSVOLUMENSTROMEINSTELLUNGEN*

Inogen Rove 6 Pulsvolumen pro Flusseinstellung
(ml/Atemzug + 15 % gemal 1SO 80601-2-67)

ATEMZUGE PRO MINUTE | 1 2 3 4 5 6
10 21,6 43,4 65,7 85,8 104,5 1231
15 14,2 29,2 43,3 56,7 69,2 82,1
20 10,9 22,1 329 43,2 52,9 62,4
25 8.9 17,5 26,7 35,0 42,9 50,7
30 14 14,8 22,0 29,3 36,0 42,6
35 6,3 12,8 18,8 25,0 30,4 36,7
40 54 11,3 16,6 21,7 26,5 31,6
GESAMTVOLUMEN PRO | 210 420 630 840 1050 1260

MINUTE (ml/min)

15.3 INFORMATIONEN ZUR ELEKTROMAGNETISCHEN VERTRAGLICHKEIT (EMV).

WARNUNG!

Gefahr des Todes, einer Verletzung oder Beschadigung

¢ Die Verwendung von Zubehor, Wandlern und Kabeln, die nicht vom Hersteller dieses Geréts freigegeben oder bereit-
gestellt wurden, kann zu erhéhten elektromagnetischen Emissionen oder einer verringerten elektromagnetischen Immu-
nitdt dieses Geréts und zu einem fehlerhaften Betrieb fiihren.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit bekannten EMI-Quellen (elektromagnetische Interferenzen) wie Diathermie, Lithotripsie,
Elektrokauterisation, RFID (Radio Frequency Identification) und elektromagnetischen Sicherheitssystemen wie Dieb-
stahlsicherungs-/elektronische Folgesysteme, Metalldetektoren. Beachten Sie, dass die RFID-Gerdten mdglicherweise
nicht offensichtlich untergebracht werden. Wenn eine solche Interferenz vermutet wird, positionieren Sie das Gerat nach
Maglichkeit neu, um die Entfernung zu maximieren.

¢ Tragbare HF-Kommunikationsgeréte (einschlieBlich Peripheriegerate wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten
nicht ndher als 30 cm (12 Zoll) von jedem Teil des Geréts verwendet werden, einschlielich der vom Hersteller spezifizier-
ten Kabel. Andernfalls konnte die Leistung dieses Geréts beeintrachtigt werden.

¢ Das Gerét sollte nicht neben oder mit anderen Geréten gestapelt verwendet werden. Wenn eine Verwendung nebene-
inander oder gestapelt erforderlich ist, sollte das Geréat beobachtet werden, um den normalen Betrieb zu kontrollieren.
Wenn der Betrieb nicht normal ist, sollten das Gerét oder die anderen Gerdte umgestellt werden.

Medizinische elektrische Gerédte miissen gemaR den EMV-Informationen in diesem Handbuch installiert und verwendet werden.

Dieses Gerdt wurde getestet und erfiillt die in IEC 60601-1-2 festgelegten EMV-Grenzwerte. Diese Grenzen sind dafiir bestimmt,
in einer typischen medizinischen Anlage angemessenen Schutz gegen schédliche Stérungen zu bieten.

Dieser Konzentrator enthalt einen Transmittermodul IC: 2417C-BX31A. Enthalt FCC-ID: N7TNBX31A. Dieses Gerat entspricht dem
Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Inter-
ferenzen verursachen, und (2) dieses Gerdt muss empfangene Interferenzen aufnehmen kénnen, auch Interferenzen, die even-
tuell zu einem unerwiinschten Betrieb fiihren.
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15.3.1 LEITLINIEN UND HERSTELLERERKLARUNG - ELEKTROMAGNETISCHE STORFESTIGKEIT:
Der Konzentrator ist fiir den Einsatz in der elektromagnetischen Umgebung von Haushalten, Einrichtungen, Fahrzeugen, Ziigen,

Flugzeugen, Booten und anderen Transportmitteln bestimmt. Der Benutzer des Konzentrators sollte sicherstellen, dass er nurin

einer solchen Umgebung verwendet wird. Wahrend der unten angegebenen Storfestigkeitspriifung liefert der Rove 6 weiterhin
Sauerstoff innerhalb der Spezifikation.

Storfestigkeitspriifung

IEC 60601 Testniveau

Elektromagnetisches Umfeld - Leitlinie

elektrische Stérung/
Burst

Stromversorgungsleitun-
gen

Induzierte HF 3Vrms Der tragbare Sauerstoffkonzentrator Rove 6 ist fiir die
IEC 61000-4-6 von 150 kHz bis 80 MHz elektromagnetische Umgebung typischer Haushalte, Einrichtungen,
6 Vrms ISM und Fahrzeuge, Ziige, Flugzeuge, Boote und anderer Transportumgebungen
Amateurfunk-Frequenzen geeignet.
Abgestrahlte HF 10V/m
IEC 61000-4-3 80 MHz
bis 2,7 GHz
Elektrostatische + 8 kV Kontakt FuBbdden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen.
Entladung (ESD) +2,4,6,8und Wenn der Boden mit synthetischem Material belegt ist, dann sollte die
IEC 61000-4-2 15 kV Luft relative Feuchtigkeit
mindestens 30% betragen.
Schnelle transiente +2kV fiir Die Netzstromqualitat sollte der eines typischen Hauses, einer

Einrichtung, eines Fahrzeugs oder einer anderen Transpirations- und
mobilen Umgebung entsprechen.

0 % UT fiir 200/300 Zyklen

EC 61000-4-4
Uberspannung + 1kV Leitung(en) zu Die Netzstromqualitat sollte der eines typischen Hauses, einer
IEC 61000-4-5 Leitung(en) Einrichtung, eines Fahrzeugs oder einer anderen Transpirations- und
mobilen Umgebung entsprechen.

Spannungsabfille, 0% UT fiir 0,5 Zyklen bei | Die Netzstromqualitét sollte der eines typischen Hauses, einer
-unterbrechungenund 0°,45°90°,135°, Einrichtung, eines Fahrzeugs oder einer anderen Transpirations-
-schwankungen 180 °,225°,270° und und mobilen Umgebung entsprechen. Wenn der Benutzer des Rove
in Eingangsleitungen der | 315 °. 6 wahrend Stromunterbrechungen einen kontinuierlichen Betrieb
Stromversorgung 0 % UT fiir 1 Zyklus bendtigt, wird empfohlen, Fias Gerat tiber eine unterbrechungsfreie
IEC 61000-4-11 Stromversorgung zu betreiben.

70 % UT fiir 25/30 Zyklen

Netzfrequenz (50/60 Hz)
Magnetfeld
IEC 61000-4-8

30 A/min

Die Magnetfelder der Stromfrequenz sollten sich auf dem Niveau
befinden, das fiir eine typische Stelle in einem typischen Krankenhaus
oder einer hauslichen Umgebung charakteristisch ist. Es ist nicht zu
erwarten, dass die Magnetfelder mit Netzfrequenz von gewohnlichen
Haushaltsgeréten

das Gerét beeinflussen.

HINWEIS: UT ist die AC Hauptspannung vor dem Anlegen des Priifpegels.
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15.3.2 LEITLINIEN UND HERSTELLERERKLARUNG - ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIONEN

Der Konzentrator ist fiir den Einsatz in Haushalten, Einrichtungen, Fahrzeugen und anderen Transport- und mobilen Umgebungen
vorgesehen. Der Benutzer des Konzentrators sollte sicherstellen, dass er in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Emissionspriifung Konformitat Elektromagnetisches Umfeld - Leitlinie

HF-Emissionen Gruppe 1 Der Konzentrator verwendet HF-Energie nur fiir seine interne Funktion.

CISPR 11 Daher sind seine HF-Emissionen sehr gering und sollten keine
Stdrungen bei elektronischen Gerédten im Umfeld verursachen.

HF-Emissionen Klasse B Der Konzentrator eignet sich fiir die Verwendung in allen

CISPR 11 Einrichtungen, einschlieRlich Privathaushalten und Einrichtungen,

Harmonische Emis- Klasse A die direkt an das Niederspannungsnetz fiir privat genutzte Gebdude

sionen angeschlossen sind.

IEC 61000-3-2

Spannungsschwankun- | Konform

gen/Flickeremissionen

IEC 61000-3-3

ELEKTRISCHES ISOLIERGERAT
Die externe Stromversorgung stellt die Mittel zur elektrischen Isolierung bereit, wenn der AC-Eingang in die Stromversorgung
integriert ist.
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16 SPEZIFIKATIONEN UND KONFORMITAT FUR DRAHTLOSE
KOMMUNIKATION

16.1. BLUETOOTH SPECIAL INTEREST GROUP (SIG) BLUETOOTH-GRUNDRATE /
ERWEITERTE DATENRATE (BR/EDR) BLUETOOTH SPECIAL INTEREST GROUP (SIG) BLUE-

TOOTH LOW ENERGY (BLE)
Spezifikation Charakteristisch
Einhaltung von Standards Bluetooth™ 4.2 BR/EDR und BLE
Effektive HF-Strahlungsleistung 7dBm
Arbeitshereich <7.62m
Modulation DQPSK &DPSK
Bandbreite des Empfangsteils 2,400 bis 2,485 GHz

Siehe Erkldrungen von FCC, Kanada und Taiwan

16.2 INFORMATIONEN ZUR SENDER-ZULASSUNG

Land Die Genehmigung

Vereinigte Staaten von Amerika FCC ID: N7TNBX31A
Kanada ISED: 2417C-BX31A

- IC: 12246A-BM71S2

- HVIN: BM71BLES1FC2

Europa RED
Japan M IC []03_"8[]"95 Conlains transmitier module with certificate number
=_— 003-180196
g &
Korea KCC: R-C-SWK-BX31A 3
(C WSIP-CRM-mcp-BM71BLES1FC2 B
Taiwan NCC Nr.: CCAN16LP0011T7 ((( CCAN16LP0011T7
China CMIIT ID: 2018DJ6590
Brasilien ANATEL: 06670-18-01568
Modelo: RN4871
06670-18-01568
“Este aquipamento nio lem dirello & protecho contra
interferéncia prejudicial e n&o pode causar interferéncia
@m sistemas devidamente autonizados”
Este producto contém a placa Modelo RN4871
codigo de homologacao ANATEL (02699-19-08750
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16.3 MOGLICHE FUNK-/FERNSEHSTORUNGEN

Land Aussagen

Vereinigte Staaten von * Dieses Gerdt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fiir ein digitales Gerét der
Amerika Klasse B gemaR Teil 15 der FCC-Bestimmungen.
e Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schédlichen Interferenzen bei einer
Installation in Wohngehieten bieten. Dieses Gerat benutzt Hochfrequenzenergie und strahlt
diese aus und kann, wenn es nicht gemaR den Gebrauchsanweisungen installiert und benutzt
wird, schédliche Storungen in anderen in der N&dhe befindlichen Gerdten bewirken. Es kann
jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Anlage nicht trotzdem Stdrungen
auftreten.
Wenn dieses Gerat schédliche Storungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht,
was durch Ein- und Ausschalten des Geréts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer
empfohlen, zu versuchen, die Stérung durch eine oder mehrere der folgenden MalBnahmen zu
beheben:
o Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu.
o VergroRern Sie den Abstand zwischen Gerdt und Empfanger.
o Verbinden Sie das Gerat mit einer Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an
den der Empfénger angeschlossen ist.
o Wenden Sie sich an den Héndler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um
Hilfe zu erhalten.
Kanada Dieses Gerét enthélt lizenzfreie Sender/Empfénger, die den lizenzfreien RSS(s) von
Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt
den folgenden zwei Bedingungen:
e Dieses Gerédt darf keine Stérungen verursachen.
* Dieses Gerdt muss alle Stérungen akzeptieren, einschliellich Stérungen, die einen unerwiin-
schten Betrieb des Geréts verursachen kdnnen.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux
CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
e ['appareil ne doit pas produire de brouillage.
 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme sile brouillage est suscep-
tible d’en compromettre le fonctionnement.
Taiwan FE
&g EETERESEEREERE
F+ 1 KEXRB SR ZEYEGIRE
FEREEF T,
AF., EMSERENFFEEEEHE, MK
2R INEE,
F+miE BERGFEERZERATEEZERNE
ERTFEREEERE
RERATERRE, EINER BHEEE
TFERAGEEFR.
AIREREBIE, BEREEREEEZEREE.
B EGHHEERATZEEBERIE. HER
B AERES
BRRETE,
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17. SYMBOLE

Die Féderale Richtlinie der USA beschrankt den Verkauf
dieses Geréts auf arztliche Anordnung.
Es kann auch in anderen Landern anwendbar sein

Anwendungsteil Typ BF

Gerat der Klasse Il

(Batterie).

Nicht rauchen

Kein Ol oder Fett

Importeur

HOR®o> T

tertek

5
£3

M sz
e

Europdische Konformitét

Der Hersteller dieses tragbaren Sauerstoff-Konzentrators
hat nachgewiesen, dass dieses Gerét allen geltenden
FAA-Anforderungen fiir die Befarderung und Verwendung
von tragbaren Sauerstoff-Konzentratoren an Bord von

Flugzeugen entspricht.

MD Medizinisches Gerit

Geschiitzt vor Beriihrung durch Finger und Gegensténde,
die groRer als 0,5 Zoll (12,5 mm) sind.

Geschiitzt vor Tropfwasser
unter 15 Grad zur Senkrechten.

dukt sicher ausgesetzt werden kann

Keine offenen Flammen (Konzentrator); Nicht verbrennen

Zertifikat der Behorde fiir elektrische Sicherheit

Gibt den Feuchtigkeitsbereich an, dem das Medizinpro-

| LD

AN HES

uUDI

SN

& Warnung oder Vorsicht. Aufmerksamkeit erforderlich. REF
@% Verpackung ist recycelbar EE

Elektronikgeraten (WEEE/RoHS).

Herstellungsdatum

Inhalt

@ CH Autorisierter Handelspartner
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Trocken halten

Nur zur Verwendung in Innenrdumen oder an trockenen
Orten, nicht nass werden lassen

AC-Netzteil

DC-Netzteil

Siehe Bedienungsanleitung/Handbuch

Hersteller

Autorisierter Handelspartner in der Europdischen
Gemeinschaft/Europédischen Union

Weist auf die Verwendung des Kfz-Gleichstromkabels
(BA-306) hin

Zeigt an, dass es nicht in MRT-Umgebungen verwendet
werden darf

Die Faderale Kommunikationskommission

uewsan

Eindeutige Gerateidentifikation

Seriennummer

Die Website zur Patienteninformation
Einige Gebrauchsinformationen sind im Internet verfiighar

Katalognummer

Konformititshewertung des Vereinigten Kénigreichs

Gibt die maximalen und minimalen Temperaturgrenzen an,
bei denen der Artikel gelagert, transportiert oder verwen-
det werden soll.

Begrenzung des atmospharischen Drucks, dem das
Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann (in
Betrieb)
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